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EN (English)

INTENDED PURPOSE: DENTIRO® Opti Wipes are ready-to-use disinfectant wipes with 
a high alcohol content. The disinfectant wipes are ideal for the rapid and residue-free 
disinfection of alcohol-resistant surfaces of non-invasive medical devices such as op-
erating tables and IV poles.
INTENDED USERS: The product is intended for use by dental or healthcare profession-
als with knowledge about the disinfection of medical devices. The product is not to be 
used directly on patients.
EFFECTIVE SPECTRUM: Bactericidal (EN 13727*, EN 16615#) 60 sec; tuberculocidal 
(EN 14348^) 60 sec; mycobactericidal (EN 14348^) 60 sec; yeasticidal (EN 13624*, 
EN 16615^) 60 sec; virucidal against enveloped viruses (EN 14476*) 15 sec; limited 
spectrum virucidal (EN 14476^) 30 sec.
^ Tested under low organic load / * Tested under high organic load / # Tested under 
low and high organic load
INSTRUCTIONS FOR USE: The refill pouch is to be used in conjunction with the CH-
092021 container (compatible with refill pouches: CH-043023); CH-092022 container 
(compatible with refill pouches: CH-043021, CH-043026, CH-043040); CH-092023 con-
tainer (compatible with refill pouch: CH-043024). Write the lot number and expiry date 
from the refill pouch onto the container. For your protection, wear disposable gloves 
and safety goggles. Place the refill pouch in the wipes container. Before use, cut open 
the refill pouch. Pull the first wipe at the heart of the roll through the star-shaped 
opening in the lid. Close the wipes box firmly after each use. Completely moisten and 
wipe the entire surface of the medical device. Leave disinfectant to act and adhere to 
contact time. Use on alcohol compatible materials only. Before first time use, test ma-
terial compatibility by applying the disinfectant to a small inconspicuous area. A list of 
compatible and incompatible materials is available on our website. If you are uncertain 
as to the material composition of the medical device, contact the manufacturer before 
use. Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported 
to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the 
user and/or patient is established.
LIMITATIONS: FOR PROFESSIONAL USE ONLY. Not for use on invasive medical devices. 
Do not mix with other products.Make sure that all visible soiling has been removed 
before disinfection. Do not re-use the wipes. Failure to adhere to these limitations may 
lead to a potential loss of product efficacy resulting in an increased risk of infection.
HANDLING: DANGER H228 Flammable solid.  H318 Causes serious eye damage. H336 
May cause drowsiness or dizziness. P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, 
open flames and other ignition sources. No smoking. P233 Keep container tightly 
closed. P261 Avoid breathing fume/mist/vapours/spray. P280 Wear protective gloves/

protective clothing/eye protection/face protection. P305 + P351 + P338 IF IN EYES: 
Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present 
and easy to do. Continue rinsing. P501 Dispose of contents/container in accordance 
with local and national regulations. For more information, please refer to Safety 
Data Sheet available on our website.
STORAGE: Store in cool, dry and well-ventilated facility. Keep out from direct sun-
light, heat, and open flame. Storage temperature: < 30°C. Dispose 30 days after 
opening. Write the refill pouch’s opening date on the container.
COMPOSITION: 100 g moisturizing solution contains 25 g ethanol, 35 g 1-propanol, 
auxiliaries and water.

DE (Deutsch)

ZWECKBESTIMMUNG: DENTIRO® Opti Wipes sind gebrauchsfertige Desinfektions-
tücher mit einem hohen Alkoholgehalt. Die Desinfektionstücher sind ideal für die 
schnelle und rückstandsfreie Desinfektion alkoholbeständiger Oberflächen von nicht 
invasiven Medizinprodukten wie OP-Tischen und Infusionsständern.
VORGESEHENE ANWENDER: Das Produkt ist für die Verwendung durch professio-
nelle Fachkräfte im zahnmedizinischen oder gesundheitlichen Bereich mit Kompe-
tenzen für den Desinfektionsprozess von Medizinprodukten bestimmt. Das Produkt 
ist nicht für die direkte Verwendung am Patienten bestimmt.
WIRKSPEKTRUM: Bakterizid (EN 13727*, EN 16615#) 60 Sek.; tuberkulozid (EN 
14348^) 60 Sek.; mykobakterizid (EN 14348^) 60 Sek.; levurozid (EN 13624*, EN 
16615^) 60 Sek.; viruzid gegen behüllte Viren (EN 14476*) 15 Sek.; begrenzt viruzid 
(EN 14476^) 30 Sek.
^ Getested unter geringer organischer Belastung / * Getested unter hoher organi-
scher Belastung / # Getested unter geringer und hoher organischer Belastung
GEBRAUCHSANWEISUNG: Der Nachfüllbeutel ist in Verbindung mit dem Dose CH-
092021 (kompatibel mit Nachfüllbeuteln: CH-043023); CH-092022 (kompatibel mit 
Nachfüllbeuteln: CH-043021, CH-043026, CH-043040); CH-092023 (kompatibel mit 
Nachfüllbeutel: CH-043024) zu verwenden. Übertragen Sie die Chargennummer und 
das Verfallsdatum vom Nachfüllbeutel auf die Dose. Zum Selbstschutz Einweghand-
schuhe und Schutzbrille tragen. Platzieren Sie den Nachfüllbeutel in die Dose. Vor 
Erstgebrauch Beutel aufschneiden. Hervorstehendes, erstes Tuch im Innern der Rolle 
durch die Öffnung im Deckel ziehen. Dose nach Gebrauch gut verschliessen. Die Flä-
che des zu desinfizierenden Medizinproduktes vollständig benetzen und abwischen. 
Desinfektionsmittel einwirken lassen und Einwirkzeit einhalten. Nur auf alkoholbe-
ständigen Materialien anwenden. Bei Erstanwendung die Materialverträglichkeit 
des Desinfektionsmittels an unauffälliger Stelle überprüfen. Eine Liste kompatibler 
und inkompatibler Materialien ist auf unserer Webseite verfügbar. Wenn Sie hin-
sichtlich der Materialzusammensetzung des Medizinprodukts Fragen haben, wen-
den Sie sich vor der Verwendung an den Hersteller des Medizinproduktes. Alle im 
Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem 
Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender 
und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden sind.
EINSCHRÄNKUNGEN: NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ. Nicht für invasive 
Medizinprodukte geeignet. Nicht mit anderen Produkten mischen. Stellen Sie sicher, 
dass alle sichtbaren Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernt wurden. Ver-
wenden Sie die Tücher nicht wieder. Die Nichteinhaltung dieser Einschränkungen 
kann zu einem möglichen Wirkungsverlust führen, der das Risiko einer Infektion 
erhöht.
HANDHABUNG: GEFAHR H228 Entzündbarer Feststoff. H318 Verursacht schwere 
Augenschäden. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. P210 Von 
Hitze, heissen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen 
fernhalten. Nicht rauchen. P233 Behälter dicht verschlossen halten. P261 Einatmen 
von Rauch/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. P280 Schutzhandschuhe/Schutzklei-
dung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT 
DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kon-
taktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P501 Inhalt/Behälter gemäss 
lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Weitere Informationen 
finden Sie im Sicherheitsdatenblatt auf unserer Website.
LAGERUNG: An einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren. Vor 
direkter Sonneneinstrahlung, Hitze und offener Flamme schützen. Lagertemperatur: 
< 30⁰C. 30 Tage nach dem Öffnen entsorgen. Öffnungsdatum des Nachfüllbeutels 
auf der Dose vermerken.
ZUSAMMENSETZUNG: 100 g Tränklösung enthalten 25 g Ethanol, 35 g 1-Propanol, 
Hilfsstoffe und Wasser.
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