NL (Nederlands)

BEOOGD DOEL: ORO CLEAN® Plus is een concen-
traat voor de desinfectie en reiniging van denta-
le afzuigsystemen en speekselbakjes.

BEOOGDE GEBRUIKERS: Het product is bedoeld
voor gebruik door tandheelkundige en zorgpro-
fessionals die kennis hebben van de desinfectie
van medische hulpmiddelen. Het product mag
niet rechtstreeks op patiénten worden gebruikt.
WERKINGSSPECTRUM: Bactericide (EN 13727%,
EN 14561*) 2% in 5 min; gistdodend (EN 13624*,
EN 14562*) 2% in 5 min; virucide tegen om-
hulde virussen (EN 171112) 2% in 5 min; vi-
rucide (EN 144767, EN 171114A) 2% in 60 min
A Getest onder lage organische belasting / * Ge-
test onder hoge organische belasting
GEBRUIKSAANWUZING: Draag ter bescher-
ming een laboratoriumjas, huishoudhandschoe-
nen en een veiligheidsbril. Desinfecteer de af-
zuigunit dagelijks of overeenkomstig de lokale
voorschriften. Spoel de afzuigunit na chirurgi-
sche ingrepen en véér de desinfectie grondig
met water. Bereid 2 liter werkoplossing volgens
de doseertabel. Zuig 1,5 liter van de werkop-
lossing op en giet de resterende 500 ml in het
speekselbakje. Laat inwerken. Spoel na de des-
infectie grondig met water. Niet compatibel met
aluminium, koper, gegalvaniseerd staal en polyu-
rethaan. Een lijst met compatibele en incompati-
bele materialen is beschikbaar op onze website.
Als u niet zeker bent van de materiaalsamenstel-
ling van het te desinfecteren medische hulpmid-
del, neem dan véér gebruik contact op met de
fabrikant. ledere ernstige gebeurtenis die zich
heeft voorgedaan in verband met het hulpmid-
del moet worden gemeld aan de fabrikant en de
bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de ge-
bruiker en/of patiént is gevestigd.
BEPERKINGEN: ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL
GEBRUIK. Niet bedoeld voor gebruik op inva-
sieve medische hulpmiddelen. Niet mengen met
andere producten. Zorg ervoor dat alle zichtbare
vervuiling is verwijderd véér de desinfectie. Het
niet naleven van deze beperkingen kan de werk-
zaamheid van het product verminderen en daar-
door het risico op infecties verhogen.
HANDELINGEN: GEVAAR H290 Kan bijtend zijn
voor metalen. H314 Veroorzaakt ernstige brand-
wonden en oogletsel. H410 Zeer giftig voor in
het water levende organismen, met langduri-
ge gevolgen. P280 Beschermende handschoe-
nen/beschermende kleding/oogbescherming/
gelaatsbescherming dragen. P301 + P330 + P331
NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN bra-
ken opwekken. P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT
MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kle-
ding onmiddellijk uittrekken. Huid met water
afspoelen/afdouchen. P305 + P351 + P338 BlJ
CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen
met water gedurende een aantal minuten; con-
tactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven
spoelen. P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren overeenkom-
stig met relevante verordeningen. Meer infor-
matie is te vinden in het Veiligheidsinformatie-
blad dat beschikbaar is op oroclean.com.
OPSLAG: Bewaren op een koele, droge en goed
geventileerde plaats. Uit de buurt houden van
direct zonlicht, hitte en open vuur. Opslagtem-
peratuur: < 30 °C. Het product na de vervalda-
tum weggooien.

SAMENSTELLING: 100 g bevat 2,475 g N-(3-ami-
nopropyl)-N-dodecylpropaan-1,3-diamine, 7,5 g
quaternaire ammoniumverbindingen, schuim-
remmers, hulpstoffen en water.

NO (Norsk)

TILTENKT FORMAL: ORO CLEAN® Plus er et
bredspektret konsentrat for desinfisering og ren-
gjering av dentale sugeenheter og spyttevasker.
TILTENKTE BRUKERE: Produktet er ment for

bruk av tannleger eller helsepersonell med spe-
sifikk kunnskap om desinfisering av medisinsk
utstyr. Produktet skal ikke brukes direkte pa
pasienter.

VIRKNINGSSPEKTRUM: Baktericid (EN 13727%,
EN 14561*) 2% pa 5 min; gjeerdrepende (EN
13624*, EN 14562*) 2% pa 5 min; virucidal mot
kappekledde virus (EN 171114) 2% pa 5 min; vi-
rucidal (EN 144767, EN 171114) 2% pa 60 min
A Testet under lav organisk belastning / * Testet
under hgy organisk belastning
BRUKSANVISNING: For din egen sikkerhet, bruk
laboratoriefrakk, husholdningshansker og verne-
briller. Desinfiser sugeenheten daglig eller i hen-
hold til lokale forskrifter. Skyll sugeenheten grun-
dig med vann etter kirurgiske inngrep og for
desinfeksjon. Tilbered 2 liter brukslgsning i hen-
hold til doseringstabellen. Aspirer 1,5 liter av opp-
lgsningen og hell de resterende 500 ml ned i spyt-
tevasken. La den bli veerende der for a virke. Skyll
grundig med vann etter desinfeksjon. Ikke kompa-
tibel med aluminium, kobber, galvanisert stal og
polyuretan. En liste over kompatible og inkompa-
tible materialer er tilgjengelig pa nettstedet vart.
Hvis du er usikker p& materialsammensetningen
pa det medisinske utstyret, kontakt produsenten
for bruk. Enhver alvorlig hendelse som har opp-
statt i forbindelse med utstyret, skal rapporte-
res til produsenten og vedkommende myndighet
i medlemsstaten der brukeren og/eller pasienten
er etablert.

BEGRENSNINGER: KUN FOR PROFESJONELL BRUK.
Ikke beregnet for bruk pa invasivt medisinsk ut-
styr. Ma ikke blandes med andre produkter. Serg
for at all synlig smuss er fjernet for desinfeksjon.
Manglende overholdelse av disse begrensningene
kan redusere effekten av produktet, og dermed
oke risikoen for infeksjon.

HANDTERING: FARE H290 Kan vaere etsende pa
metaller. H314 Gir alvorlige etseskader pa hud og
oyne. H410 Meget giftig, med langtidsvirkning for
akvatisk liv. P280 Bruk vernehansker/verneklaer/
vernebriller/ansiktsbeskyttelse. P301 + P330 +
P331 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall
brekninger. P303 + P361 + P353 VED HUDKON-
TAKT (eller har): Tilsglte kleer ma fjernes straks.
Skyll/dusj huden med vann. P305 + P351 + P338
VED KONTAKT MED @YNENE: Skyll forsiktig med
vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlin-
ser dersom dette enkelt lar seg gjore. Fortsett skyl-
lingen. P391 Samle opp sal. P501 Avhend innhold/
beholder i henhold til lokale og nasjonale forskrif-
ter. For mer informasjon, se sikkerhetsdatablad til-
gjengelig pa oroclean.com.

OPPBEVARING: Oppbevares pa et kjolig, tert og
godtventilert sted. Holdes unna direkte sollys, var-
me og apen ild. Oppbevaringstemperatur: <30 °C
Kast produktet etter utlepsdatoen.
SAMMENSETNING: 100 g inneholder 2,475 g
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin,
7,5 g kvarterne ammoniumforbindelser, skum-
dempende midler, hjelpestoffer og vann.

PL (Polski)

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE: ORO CLEAN®
Plus jest koncentratem o szerokim spektrum dzia-
tania do dezynfekgji i czyszczenia ssakdw stomato-
logicznych oraz spluwaczek.

DOCELOWI UZYTKOWNICY: Produkt jest prze-
znaczony do stosowania przez personel stoma-
tologiczny i medyczny posiadajacy wiedze na te-
mat dezynfekcji wyrobéw medycznych. Produktu
nie wolno stosowac bezposrednio na pacjentach.
SPEKTRUM DZIALANIA: Bakteriobdjcza
(EN 13727*, EN 14561*) 2% w 5 min.; droz-
dzobdjcza (EN 13624*, EN 14562*) 2% w 5
min.; wirusobdjczy wobec wiruséw otoczko-
wych (EN 171114) 2% w 5 min.; wirusobdj-
czy (EN 144767, EN 171114) 2% w 60 min.
A Testowany pod niskim obcigzeniem organicz-
nym / * Testowany pod duzym obciazeniem
organicznym

INSTRUKCJA UZYCIA: Ze wzgledéw bezpieczen-
stwa nosi¢ odziez laboratoryjna, rekawice go-
spodarcze i okulary ochronne. Dezynfekowaé
odsysacz codziennie lub zgodnie z lokalnymi prze-
pisami. Po zabiegach chirurgicznych i przed de-
zynfekcja nalezy dokfadnie przeptukac ssak woda.
Przygotowac 2 litry roztworu roboczego zgodnie
z tabela dawkowania. Odessac¢ 1,5 litra roztworu
roboczego i wla¢ pozostate 500 ml do spluwaczki.
Pozostawi¢, aby zadziatat. Po dezynfekeji doktad-
nie sptuka¢ woda. Niekompatybilny z aluminium,
miedzig, stalg ocynkowana i poliuretanem. Lista
kompatybilnych i niekompatybilnych materia-
téw jest dostepna na naszej stronie internetowe;j.
W razie watpliwosci dotyczacych sktadu materia-
fowego wyrobu medycznego przeznaczonego
do dezynfekeji przed uzyciem nalezy skontakto-
wac sie z producentem. Kazdy powazny incydent
zwigzany z wyrobem nalezy zgtosi¢ producentowi
i wlasciwemu organowi panstwa cztonkowskie-
go, w ktérym uzytkownik lub pacjent majg miej-
sce zamieszkania.

OGRANICZENIA: TYLKO DO UZYTKU PROFESJO-
NALNEGO. Produkt nie jest przeznaczony do sto-
sowania w inwazyjnych urzadzeniach medycz-
nych. Nie miesza¢ z innymi produktami. Przed
dezynfekcjg nalezy upewnic sig, ze wszystkie wi-
doczne zabrudzenia zostaly usunigte. Nieprze-
strzeganie tych zalecert moze zmniejszy¢ skutecz-
nos¢ produktu, zwiekszajgc tym samym ryzyko
infekdji.

POSTEPOWANIE: NIEBEZPIECZENSTWO ~ H290
Moze powodowac korozje metali. H314 Powo-
duje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia
oczu . H410 Dziata bardzo toksycznie na organi-
zmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki. P280
Stosowac rekawice ochronne/ odziez ochron-
ng/ ochrone oczu /ochrone twarzy. P301 + P330
+ P331 W PRZYPADKU POtKNIECIA: wyptukaé
usta. NIE wywotywa¢ wymiotéw. P303 + P361 +
P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKORA (lub
z wlosami): Natychmiast zdja¢ catg zanieczyszczo-
na odziez. Sptukad skdre pod strumieniem wody/

prysznicem. P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU
DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda
przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe,
jezeli sa i mozna je tatwo usunaé. Nadal ptukad.
P391 Zebra¢ wyciek. P501 Zawartos¢/pojemnik
usung¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami lokal-
nymi lub krajowymi. Wiecej informacji mozna zna-
lez¢ w karcie charakterystyki dostepnej na stronie
oroclean.com.

PRZECHOWYWANIE: Przechowywa¢ w chtodnym,
suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Chro-
ni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni sto-
necznych, ciepta i otwartego ognia. Temperatura
przechowywania: <30°C Produkt nalezy wyrzucié
po uptywie terminu waznosci.

SKLAD: 100 g zawiera 2,475 g N-(3-aminopropy-
lo)-N-dodecylopropano-1,3-diaminy, 7,5 g czwar-
torzedowych zwigzkéw amoniowych, $rodki prze-
ciwpienigce, substancje pomocnicze i wode.

PT (Portugués)

FINALIDADE PREVISTA: O ORO CLEAN® Plus é um
concentrado para a desinfecdo e limpeza de uni-
dades de succao dentaria e cuspideiras.
UTILIZADORES PREVISTOS: O produto destina-
-se a ser utilizado por profissionais dentarios e de
saude que possuem conhecimentos especificos so-
bre o processo de desinfecdo de dispositivos mé-
dicos. O produto nao se destina a utilizagdo dire-
ta em pacientes.

ESPECTRO DE ATIVIDADE: Bactericida (EN 13727%,
EN 14561*) 2% em 5 min.,; levaduricida (EN
13624*, EN 14562*) 2% em 5 min.; virucida con-
tra virus envelopados (EN 17111%) 2% em 5 min.;
virucida (EN 144767, EN 171112) 2% em 60 min.
A Testado sob carga organica baixa / * Testado sob
carga organica elevada

INSTRUCOES DE UTILIZACAO: Para garantir a sua
protecao, utilize bata de laboratério, luvas ade-
quadas para uso doméstico e 6culos de protecao.
Desinfete a unidade de sucgdo diariamente ou de
acordo com os regulamentos locais. Enxague bem
a unidade de succdo com agua apds os procedi-
mentos cirurgicos e antes da desinfecdo. Prepare
2 litros de solugdo de trabalho de acordo com a ta-
bela de dosagem. Aspire 1,5 litros da solucdo de
trabalho e despeje os restantes 500 ml na cuspi-
deira. Deixe atuar. Enxague bem com &gua apos
a desinfecdo. Ndo é compativel com aluminio, co-
bre, aco galvanizado e poliuretano. Esta disponi-
vel no nosso site uma lista de materiais compati-
veis e incompativeis. Se nao tiver a certeza acerca
da composigdo do material do dispositivo médi-
co que necessita desinfetar, contacte o fabrican-
te antes de o utilizar. Qualquer incidente grave
ocorrido com o dispositivo deve ser comunicado
ao fabricante e a autoridade competente do Esta-
do-Membro em que os utilizadores e/ou pacientes
estdo estabelecidos.

LIMITAGOES: APENAS PARA USO PROFISSIONAL.
N&o é adequado para utilizagdo em dispositivos
médicos invasivos. Ndo misture com outros produ-
tos. Certifique-se de que toda a sujidade visivel foi
removida antes da desinfe¢do. O incumprimento
destas limitagoes pode reduzir a eficicia do pro-
duto, aumentando assim o risco de infegdo.
MANUSEAMENTO: PERIGO H290 Pode ser corro-
sivo para os metais. H314 Provoca queimaduras
na pele e lesdes oculares graves. H410 Muito t6-
xico para os organismos aquaticos com efeitos du-
radouros. P280 Usar luvas de proteccdo/vestuario
de proteccao/proteccdo ocular/proteccao facial.
P301 + P330 + P331 EM CASO DE INGESTAO: enxa-
guar a boca. NAO provocar o vémito. P303 + P361
+ P353 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE
(ou o cabelo): retirar imediatamente toda a rou-
pa contaminada. Enxaguar a pele com dgua/to-
mar um duche. P305 + P351 + P338 SE ENTRAR EM
CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosa-
mente com 4gua durante varios minutos. Se usar
lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possivel.
Continuar a enxaguar. P391 Recolher o produto
derramado. P501 Descartar o contetdo/recipiente
de acordo com os regulamentos locais e nacionais.
Para obter mais informacdes, consulte a Ficha de
Dados de Seguranca disponivel em oroclean.com.
ARMAZENAMENTO: Armazene num local fresco,
seco e bem ventilado. Mantenha afastado da luz
solar direta, do calor e de chamas abertas. Tempe-
ratura de armazenamento: < 30 °C. Elimine o pro-
duto apos a sua data de validade expirar.
COMPOSICAO: 100 g contém 2,475 g de N-(3-a-
minopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diamina, 7,5 g
de compostos de amonio quaternario, agentes an-
tiespumantes, auxiliares e agua.

RO (Romana)

SCOP PROPUS: ORO CLEAN® Plus este un concen-
trat pentru dezinfectarea si curdtarea unitatilor de
aspiratie dentara si a vaselor de scuipat.
UTILIZATORI VIZATI: Produsul este destinat utili-
zatorilor profesionisti din domeniul dentar sau sa-
nitar, ce au competente specifice in procesul de
dezinfectare al dispozitivelor medicale. Produsul
nu este destinat utilizarii directe pe pacienti.
SPECTRU DE EFICIENTA: Bactericid (EN 13727%,
EN 14561*) 2% in 5 min; levuricid (EN 13624%,
EN 14562*) 2% in 5 min; virucid impotriva vi-
rusurilor invelite (EN 171114) 2% in 5 min; vi-
rucid (EN 144767, EN 17111A) 2% in 60 min
A Testat cu continut organic scazut / * Testat cu
continut organic ridicat

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE: Pentru protectia
dumneavoastrd, purtati un halat de laborator,
ménusi de menaj si ochelari de protectie. Dezin-
fectati unitatea de aspiratie zilnic sau in confor-
mitate cu reglementdrile locale. Dupa utilizare si
inainte de dezinfectare, clatiti unitatea de aspira-
tie bine cu apa. Preparati 2 litri de solutie de lu-
cru, conform instructiunilor de pe etichetd. Aspi-
rati 1,5 litri din solutia de lucru si turnati restul de
500 ml in scuipatoare. Lésati sa actioneze. Clatiti
bine cu apd dupa dezinfectare. Nu este compati-

bild cu aluminiul, cuprul, otelul galvanizat si po-
liuretanul. Pe site-ul nostru web exista o lista cu
materialele compatibile si incompatibile. Daca nu
sunteti siguri de compozitia materialului dispoziti-
vului medical care urmeaza s& fie dezinfectat, con-
tactati producatorul inainte de utilizare. Orice in-
cident grav care a avut loc in raport cu dispozitivul
trebuie raportat producatorului si autoritatii com-
petente din statul membru in care utilizatorul si/
sau pacientul este stabilit.

LIMITARI: DOAR PENTRU UZ PROFESIONAL. Nu
este destinat utilizarii pe dispozitive medicale in-
vazive. A nu se combina cu alte produse. Asigu-
rati-va ca toate petele vizibile au fost indepartate
inainte de dezinfectie. Nerespectarea acestor re-
strictii poate reduce eficacitatea produsului, cres-
cand astfel riscul de infectie.

MANIPULARE: PERICOL H290 Poate fi corosiv pen-
tru metale. H314 Provoaca arsuri grave ale pie-
lii si lezarea ochilor. H410 Foarte toxic pentru me-
diul acvatic cu efecte pe termen lung. P280 Purtati
manusi de protectie/imbracaminte de protectie/
echipament de protectie a ochilor/ echipament de
protectie a fetei. P301 + P330 + P331 IN CAZ DE IN-
GHITIRE: clatiti gura. NU provocati voma. P303 +
P361 + P353 IN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau
parul): scoateti imediat toatad imbracamintea con-
taminatd. Clatiti pielea cu apa/faceti dus. P305 +
P351 + P338 IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clatiti
cu atentie cu apa timp de mai multe minute. Scoa-
teti lentilele de contact, dacd este cazul si daca
acest lucru se poate face cu usurinta. Continuati
sa clatiti. P391 Colectati scurgerile de produs. P501
Eliminati continutul/recipientul respectand regle-
mentdrile in vigoare. Mai multe informatii pot fi
gasite in fisa cu date de securitate disponibila pe
oroclean.com.

DEPOZITARE: A se pastra intr-un loc racoros, uscat
si bine ventilat. A se feri de lumina directa a soa-
relui, caldura si flacara deschisa. Temperaturé de
depozitare: < 30 °C Aruncati produsul dup& data
de expirare.

COMPOZITIE: 100 g contin 2,475 g N-(3-aminopro-
pil)-N-dodecilpropan-1,3-diamina, 7,5 g compusi
de amoniu cuaternar, agenti antispumanti, adi-
tivi si apa.

RU (Pyccknn)

LEJIEBOE HA3HAYEHUE: ORO CLEAN® Plus —
KOHLEHTpAT ANsi Ae3VH(EKUUN 1 OYUCTKU CTOo-
MaTONIOrN4YeCckKnX acnMpaumoHHbIX YCTaHOBOK W
nnesaTenbHUL,.

MPEANOJIATAEMbIE MOJIb3OBATEJIN: MpoaykT
npefiHa3HayeH [N WUCMONb30BaHNA CTOMAaTONO-
raMm U MeAULMHCKUM nepcoHasnom, obnagato-
WUMU 3HAHUSIMU O [e3VHMEeKLUN MeaULMHCKUX
n3genuit. MPoAyKT Henb3s WCMONb30BaTb Hemno-
CPeACTBEHHO Ha NaLveHTax.

CMNEKTP ,ClEVICTBI/Iﬂ: bakTepuumaHbii  (EN
13727*, EN 14561*) 2% 3a 5 MWH.; NpoTMBO-
rpubkosbit (EN 13624*, EN 14562*) 2% 3a 5
MWH.; BUPYIULUMAHBIA ANsS BUPYCOB C 060N0Y-
ko (EN 171114) 2% 3a 5 MUH., BUPYIMUUA-
Hbii (EN 144767, EN 171114) 2% 3a 60 MuH.
A TpoTecTMpoBaHO MOJ HU3KOW OpraHuyeckomn
Harpyskow / * [IpoTecTMpoBaHO NoJ, BbICOKOW Op-
raHNYecKow Harpyskomn

WHCTPYKUNSA MO NPUMEHEHUIO: [ns Bawen
6e3onacHOCTU HafeBalTe nabopaTopHbIN Xanart,
XO3SMCTBEHHbIE NepyaTKu U 3alnTHble o4KkU. [e-
3UHMULMPYITE acNMPALMOHHYIO CUCTEMY eXKe-
[IHEBHO WM B COOTBETCTBUW C MECTHbIMW HOp-
Mamu. Mocne Xupypruyeckux npoeayp v nepeq
nesnHdekumnenn cneayeT TWATENBHO MNPOMbITh
acnupatop Bogoii. MpurotoBeTe 2 NUTpa paboye-
ro pacTBopa, cornacHo Tabnuue nosuposku. OT-
6epute 1,5 nuTpa paboyero pactBopa u Bbinente
octaBwyecs 500 mn B nneeatenbHUly. OcTaBb-
Te Ha HekoTopoe BpeMs. TilaTeNlbHO MPOMOVi-
Te BoAoi nocnie aesnHpekuun. He coBmecTmMo
C anoMUHVEM, Me[lblo, OLMHKOBAHHOW CTanblo 1
nonnypetaHoM. CNCoK COBMECTUMBbIX U HECOBME-
CTUMbIX MaTepranoB AOCTYMEeH Ha Hallem caiTe.
Ecnin Bbl He yBepeHbl B cOCTaBe MaTepuana Meau-
LMHCKOrO U3Aenusi, KOTOPOE HY>KHO Ae3UHpULM-
poBaTk, 06paTUTECh K NPOU3BOANTENIO Nepes Uc-
nonb3osaHueM. O Nto6OM cepbe3HOM MHLMAEHTE,
CBSI3aHHOM C YCTPOWCTBOM, CleayeT coobuiaTb
NPON3BOJUTESNIO N KOMMETEHTHOMY OpraHy cTpa-
HbI-y4acTHULbI, Fle MPOXMBAET Mosib3oBaTesnb u/
VNN NaLUeHT.

OrFPAHUYEHUSA: TOJIbKO A1 MPO®ECCUO-
HANBHOTO MPUMEHEHWA. He npepHasHaveHo
[N MHBa3VBHbIX MeAVNLIMHCKNX n3aenui. He cve-
wuBaTh C Apyrvmu npoayktamu. Mepepn AesuH-
bekumen ybeauTecs, 4To BCe BUAMMbBIE 3arpsisHe-
HUS yaaneHsl. HecobnoaeHve 3TUX orpaHuyeHnin
MOXET CHU3NTbL 3hHEeKTUBHOCTL NpoayKTa, TeM
CaMblM MOBbILWIAs PUCK HBULIMPOBaHUS.
OBPALLEHUE C U3AENIMEM: ONACHO H290 Mo-
>KeT BbI3blBaTb KOppo3uio MeTannos. H314 Bbi-
3bIBaeT Cepbe3Hble OXKOrM KOXMW U NOBpeXAeHUs
rnas. H410 BecbMa TOKCMYHO AJ1S BOAHBIX Opra-
HWU3MOB C [JOJITOCPOYHbIMU NocsieacTBrsiMU. P280
Monb30BaTbCs 3alMTHBIMK MepyaTkamMu/ 3aLnT-
HOW ofexXAon/ cpeAcTBamMu 3almThbl ras/ cpef-
cTBamMu 3awmTbl nmua. P301 + P330 + P331 MPU
MPOTNATbIBAHUW: npononockaTe poT. HE BbI-
3bIBaTb pBOTY. P303 + P361 + P353 MNPV NOMNALA-
HUW HA KOXXY (nnu Bonocsl): HemeaneHHO cHATb
BCIO 3arpsi3HeHHyto ofexXay. MPoMbITe NOpaxeH-
Hble yyacTku Bogon [unu npuHate ayw]. P305 +
P351 + P338 MPU NOMNALAHUN B [1A3A: Octo-
POXHO NPOMBITh [N1a3a BOAO B TeYeHNe HeCKosb-
KUX MUHYT. CHSTb KOHTaKTHbIE JIMH3bI, €/ Bbl
nosib3yeTecb MMU U €C/IN 3TO Nerko cAenats. Mpo-
[ONMKUTL NpombiBaHve rnas. P391 Jinkenpauus
pasnuea. P501 Yganutb cogepXXnumoe/ KoHTenHep
B COOTBETCTBUM C MECTHbIMU/ HaLMOHANbHLIMMN
npasunamu. Cm. nogpo6Hocty B Macnopte 6e3o-
MacHOCTU Ha caiTe oroclean.com.

XPAHEHUE: XpaHuTb B NpOXsaiHOM, CyXOM U XO-
powo nposeTpvBaeMom Mecte. bepeub OT nps-
MbIX COJTHEYHbIX ﬂy‘-ielh, Tenna n OTKPbITOro OrHs.
TemnepaTtypa xpaHeHus: < 30 °C. YTunusupyite

NPOAYKT NOC/Ie UCTEYEHWS CPOKA FOAHOCTH.
COCTAB: 100 r cogep>kat 2,475 r N-(3-amuHonpo-
nun)-N-gogeuunnponax-1,3-auamuna, 7,5 r ver-
BEPTUYHbBIX COe[ZlI/IHeHI/IVI AMMOHUSA, aHTUNEHHbIe
J:LOG&BKM, BCNomMoraTesibHble Bewecrsa n BOFly.

SK (Slovencina)

URCENY UCEL: ORO CLEAN® Plus je koncentrat na
dezinfekciu a ¢istenie dentalnych odsévacich jed-
notiek a vyleviek.

CIELOVI POUZIVATELIA: Produkt je uréeny na po-
uzitie zubnymi a zdravotnickymi profesiondlmi,
ktori maju znalosti o dezinfekcii zdravotnickych
pomocok. Produkt nesmie byt aplikovany priamo
na pacientov.

SPEKTRUM UCINKU: Baktericidne (EN 13727%,
EN 14561*) 2% za 5 min; kvasinkové (EN
13624*, EN 14562*) 2% za 5 min; virucidny pro-
ti obalenym virusom (EN 171114) 2% za 5 min;
virucidny (EN 144767, EN 171114) 2% za 60 min
A Testované pri nizkej organickej zatazi. / * Testo-
vané pri vysokej organickej zatazi

NAVOD NA POUZITIE: Pre vasu bezpe¢nost po-
uzivajte laboratérny pléast, rukavice a ochranné
okuliare. Dezinfikujte odsavaciu jednotku denne
alebo v sulade s miestnymi predpismi. Dokladne
oplachnite odséavaciu jednotku vodou po chirur-
gickych zékrokoch a pred dezinfekciou. Priprav-
te 2 litre pracovného roztoku podla dévkovacej
tabulky. Nasajte 1,5 litra pracovného roztoku a
zvy$nych 500 ml vylejte do vylevky. Nechajte po-
sobit. Dékladne oplachnite vodou po dezinfekcii.
Nie je kompatibilné s hlinikom, medou, pozinko-
vanou ocelou a polyuretdnom. Zoznam kompati-
bilnych a nekompatibilnych materidlov je dostup-
ny na nasej webovej stranke. V pripade nejasnosti
ohladom materidlového zloZenia zdravotnickeho
zariadenia, ktoré sa ma dezinfikovat, kontaktuj-
te vyrobcu pred pouZitim. Akékolvek zavazné in-
cidenty, ktoré nastali v stvislosti so zariadenim, by
mali byt hldsené vyrobcovi a prislusnému organu
¢lenského statu, v ktorom je pouzivatel a/alebo
pacient registrovany.

OBMEDZENIA: IBA NA PROFESIONALNE POUZI-
TIE. Nie je uréené na dezinfekciu invazivnych zdra-
votnickych zariadeni. Nemiesajte s inymi produkt-
mi. Uistite sa, Ze vSetky viditelné necistoty boli
odstranené pred dezinfekciou. Nedodrzanie tych-
to obmedzeni méze znizit u¢innost produktu, ¢im
sa zvysi riziko infekcie.

MANIPULACIA: NEBEZPECENSTVO H290 Moze
byt korozivna pre kovy. H314 Sposobuje véazne po-
leptanie koze a poskodenie o¢i. H410 Velmi toxic-
ky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u¢inkami.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/
ochranné okuliare/ochranu tvare. P301 + P330
+ P331 PO POZITI: vyplachnite dsta. Nevyvolavaj-
te zvracanie. P303 + P361 + P353 PRI KONTAK-
TE S POKOZKOU (alebo vlasmi): Vsetky kontami-
nované casti odevu okamzite vyzlecte. Pokozku
oplachnite vodou/sprchou. P305 + P351 + P338
PO ZASIAHNUT{ OCi: Niekolko minut ich opatrne
vyplachujte vodou. Ak pouzivate kontaktné SoSov-
ky a ak je to mozné, odstrarte ich. Pokracujte vo
vyplachovani. P391 Zozbierajte uniknuty produkt.
P501 Obsah/nadobu zlikvidujte v sulade s prislu3-
nymi pravnymi predpismi. Daldie informacie naj-
dete v bezpednostnom liste ktora je dostupna na
stranke oroclean.com.

SKLADOVANIE: Skladujte na chladnom, suchom
a dobre vetranom mieste. Chrarite pred priamym
slne¢nym svetlom, teplom a otvorenym ohriom.
Teplota skladovania: <30 °C Zlikvidujte produkt po
datume expiracie.

ZLOZENIE: 100 g obsahuje 2,475 g N-(3-aminopro-
pyl)-N-dodecylpropan-1,3-diaminu, 7,5 g kvartér-
nych amdniovych zltcenin, prostriedky proti pe-
neniu, pomocné latky a vodu.

SL (Slovenscina)

PREDVIDENI NAMEN: ORO CLEAN® Plus je kon-
centrat Sirokega spektra za razkuzevanje in cisce-
nje zobnih sesalnih enot in pljuvalnikov.
PREDVIDENI UPORABNIKI: Ta izdelek je namenjen
za uporabo s strani zobozdravstvenih in zdravstve-
nih delavcev s specifi¢nim znanjem o razkuzevanju
medicinskih pripomockov. Tega izdelka se ne sme
uporabljati neposredno na pacientih.

UCINKOVIT SPEKTER: Baktericidno (EN 13727%,
EN 14561*%) 2% v 5 min; proti kvasovkam (EN
13624*, EN 14562*) 2% v 5 min; virucidno pro-
ti ovojni¢enim virusom (EN 171114) 2% v 5 min;
virucidno (EN 144767, EN 17111A) 2% v 60 min
A Testirano pod nizko organsko obremenitvijo / *
Testirano pod visoko organsko obremenitvijo
NAVODILA ZA UPORABO: Za vaso zas¢ito upo-
rabljajte delovno haljo, gospodinjske rokavice in
zas¢itna ocala. Sesalno enoto razkuZzujte vsak dan
ali v skladu z lokalnimi predpisi. Po kirurskih po-
segih in pred razkuZevanjem sesalno enoto teme-
ljito sperite z vodo. Pripravite 2 litra delovne raz-
topine v skladu s tabelo za odmerjanje. Aspirirajte
1,5 litra delovne raztopine in preostalih 500 ml zlij-
te v izplakovalno posodo Pustite delovati. Po raz-
kuzevanju temeljito sperite z vodo. Ni zdruzlji-
vo z aluminijem, bakrom, pocinkanim jeklom in
poliuretanom. Seznam zdruzljivih in nezdruzlji-
vih materialov je na voljo na nasi spletni strani. Ce
niste prepricani glede sestave medicinskega pri-
pomocka, se pred uporabo obrnite na proizvajal-
ca. Vsak resen dogodek, ki je nastal v zvezi z izdel-
kom, je treba prijaviti proizvajalcu in pristojnemu
organu drzave ¢lanice, v kateri ima uporabnik in/
ali bolnik stalni sedez.

OMEJITVE: SAMO ZA PROFESIONALNO UPORA-
BO. Ni za uporabo na invazivnih medicinskih pri-
pomockih. Ne mesajte z drugimi izdelki. Pred raz-
kuZevanjem se prepricajte, da je bila odstranjena
vsa vidna umazanija. Neupostevanje teh omejitev
lahko zmanjsa ucinkovitost izdelka in s tem pove-
¢a tveganje za okuzbo.

RAVNANJE: NEVARNO H290 Lahko je jedko za ko-
vine. H314 Povzro¢a hude opekline koze in po-

Skodbe odi. H410 Zelo strupeno za vodne orga-
nizme, z dolgotrajnimi ucinki. P280 Nositi zascitne
rokavice/zascitno obleko/zascito za oci/zascito za
obraz. P301 + P330 + P331 PRI ZAUZITJU: izprati
usta. NE izzvati bruhanja. P303 + P361 + P353 PRI
STIKU S KOZO (ali lasmi): Takoj sleci vsa kontami-
nirana obladila. Izprati kozo z vodo/prho. P305 +
P351 + P338 PRI STIKU Z OCMI: previdno izpiraj-
te z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne lece,
e jih imate in e to lahko storite brez tezav. Na-
daljujte z izpiranjem. P391 Prestredi razlito teko-
¢ino. P501 Vsebino / embalaZzo zavrzite v skladu
z lokalnimi in nacionalnimi predpisi. Dodatne in-
formacije najdete v varnostnem listu, ki je na vo-
lijo na oroclean.com.

SKLADISCENJE: Shranjujte na hladnem, suhem in
dobro prezra¢enem prostoru. Hranite stran od ne-
posredne soncne svetlobe, toplote in odprtega
ognja. Temperatura skladis¢enja: < 30 °C Izdelek
zavrzite po preteku roka uporabnosti

SESTAVA: 100 g vsebuje 2,475 g N-(3-aminopro-
pil)-N-dodecilpropan-1,3-diamina, 7,5 g kvater-
narnih amonijevih spojin, sredstva proti penjenju,
pomozna sredstva in vodo.

SR (Srpski)

PREDVIDENA NAMENA: ORO CLEAN® Plus je kon-
centrat za dezinfekciju i CiScénje stomatoloskih
usisnih jedinica i pljuvaonica.

PREDVIDENI KORISNICI: Proizvod je namenjen
za upotrebu od strane stomatoloskih i zdravst-
venih stru¢njaka koji imaju znanje o dezinfekciji
medicinskih uredaja. Proizvod se ne sme koristiti
direktno na pacijentima.

SPEKTAR DELOVANJA: Baktericidno (EN
13727*, EN 14561*) 2% za 5 min.; unista-
va kvasce (EN 13624* EN 14562*) 2% za
5 min,; efikasno protiv virusa sa lipidnim
omotaéem (EN 17111A) 2% za 5 min.; viru-
cidno (EN 144767, EN 171114) 2% za 60 min.
A Testirano pod niskim stepenom organskog
opterecenja / * Testirano pod visokim stepenom
organskog opterecenja

UPUTSTVO ZA UPOTREBU: Radi li¢ne zadtite,
nosite laboratorijski mantil, rukavice za rad u
domacinstvu i zastitne naocare. Dezinfikujte si-
saljku svakog dana ili u skladu sa lokalnim propi-
sima. Temeljno isperite vodom sisaljku nakon hiru-
rskih zahvata i pre dezinfekcije. Pripremite 2 litra
razblazenog rastvora u skladu sa tabelom za do-
ziranje. Aspirirajte 1,5 litara radnog rastvora i si-
pajte preostalih 500 ml u pljuvaonicu. Ostavite
da deluje. Temeljno isperite vodom nakon dezin-
fekcije. Nije kompatibilno sa aluminijumom, bak-
rom, pocinkovanim celikom i poliuretanom. Spi-
sak kompatibilnih i nekompatibilnih materijala
je dostupan na naem veb-sajtu. Ako niste sigurni
u pogledu sastava materijala medicinskog ureda-
ja, obratite se proizvodacu pre upotrebe. Sve oz-
biljne incidente koji se dese sa medicinskim instru-
mentom treba prijaviti proizvodacu ili nadleznom
organu.

OGRANICENJA: ISKLJUCIVO ZA PROFESIONAL-
NU UPOTREBU. Nije za upotrebu na invazivnim
medicinskim uredajima. Ne mesati sa drugim
proizvodima. Postarajte se da je sva vidljiva prl-
javstina uklonjena pre dezinfekcije. Nepostovanje
ovih ograni¢enja moze smanijiti efikasnost proiz-
voda, ¢ime se povecéva rizik od infekcije.
RUKOVANJE: OPASNOST H290 Moze biti koro-
zivno za metale. H314 Izaziva teske opekotine
na kozi i oStecenje oka. H410 Veoma toksi¢no za
vodene organizme sa dugotrajnim posledicama.
P280 Nositi zastitne rukavice/zastitnu odecu/
zastitne naocare/zastitnu masku za lice. P301 +
P330 + P331 AKO SE PROGUTA: Isprati usta. NE iza-
zivati povracanje. P303 + P361 + P353 AKO DOSPE
NA KOZU (ili kosu): Hitno ukloniti/skinuti svu kon-
taminiranu odecu. Isprati kozu vodom/istusirati
se. P305 + P351 + P338 AKO DOSPE U OCl: Pazl-
jivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kon-
taktna sociva, ukoliko postoje i ukoliko je to mo-
guce uciniti. Nastaviti sa ispiranjem. P391 Sakupiti
prosuti sadrzaj. P501 OdloZiti u otpad sadrzaj/am-
balazu u skladu sa lokalnim i nacionalnim propisi-
ma. Vise informacija moZete pronaci u Bezbednos-
nom listu podataka dostupnom na oroclean.com.
CUVANJE: Cuvati na hladnom, suvom i dobro
provetrenom mestu. Drzati dalje od direktne
sundeve svetlosti, toplote i otvorenog plamena.
Temperatura ¢uvanja: < 30 °C OdloZite proizvod
nakon isteka roka trajanja.

SASTAV: 100 g sadrzi 2,475 g N-(3-aminopro-
pil)-N-dodecilpropan-1,3-diamina, 7,5 g kvater-
narnih amonijum jedinjenja, sredstva protiv pen-
jenja, dodatne sastojke i vodu.

SV (Svenska)

AVSETT ANDAMAL: ORO CLEAN® Plus &r ett kon-
centrat for desinfektion och rengéring av dentala
sugaggregat och spottskalar.

AVSEDDA ANVANDARE: Produkten &r avsedd att
anvéndas av dental- och vardpersonal med kun-
skap om desinfektion av medicintekniska pro-
dukter. Produkten ska inte anvéndas direkt pa
patienter.

VERKANSSPEKTRUM: Bakteriedédande
(EN 13727*, EN 14561*) 2 % pa& 5 min; jast-
dédande (EN 13624* EN 14562*%) 2 % pa
5 min; virusdédande mot holjeférsedda vi-
rus (EN 171114) 2 % pa 5 min; virusdédan-
de (EN 144767, EN 17111%) 2 % pa 60 min
A Testad under lag grad av organisk belastning /
* Testad under hég grad av organisk belastning
BRUKSANVISNING: Bar laboratorierock, skydds-
handskar och skyddsglaségon. Desinficera det
dentala sugaggregatet dagligen eller enligt lo-
kala foreskrifter. Skolj det dentala sugaggregatet
noggrant med vatten efter kirurgiska ingrepp och
fore desinfektion. Bered 2 liter arbetslosning en-
ligt doseringstabellen. Sug upp 1,5 liter av arbets-
16sningen och hall de aterstdende 500 ml i spott-
skalen. Lat verka. Skolj noggrant med vatten efter

desinfektion. Ej kompatibel med aluminium, kop-
par, galvaniserat stal och polyuretan. En lista 6ver
kompatibla och inkompatibla material finns pa
var webbplats Om du &r osdker pa den medicin-
tekniska produktens materialsammansattning,
kontakta tillverkaren innan anvandning. Alla all-
varliga tillbud som har intraffat i samband med
produkten ska rapporteras till tillverkaren och den
behériga myndigheten i den medlemsstat dar an-
véndaren och/eller patienten &r etablerad.
BEGRANSNINGAR: ENDAST FOR YRKESMASSIG
ANVANDNING. Ej avsedd fér anvandning pa inva-
siva medicintekniska produkter. Blanda inte med
andra produkter. Sakerstall att all synlig smuts har
avlagsnats fore desinfektion. Om dessa begrans-
ningar inte foljs kan produktens effektivitet mins-
ka, vilket 6kar risken fér infektion.

HANTERING: FARA H290 Kan vara korrosivt for
metaller. H314 Orsakar allvarliga fratskador pa
hud och 6gon. H410 Mycket giftigt for vattenle-
vande organismer med langtidseffekter. P280 An-
vand skyddshandskar/skyddsklader/égonskydd/
ansiktsskydd. P301 + P330 + P331 VID FORTARING:
Skoélj munnen. Framkalla INTE krakning. P303 +
P361 + P353 VID HUDKONTAKT (&ven héret): Ta
omedelbart av alla nedstankta klader. Skélj hu-
den med vatten/duscha. P305 + P351 + P338 VID
KONTAKT MED OGONEN: Skélj férsiktigt med vat-
ten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlin-
ser om det gar latt. Fortsatt att skolja. P391 Sam-
la upp spill. P501 Dumpning av innehall/behallare
i enlighet med gallande féreskrifter. Fér mer infor-
mation, se sakerhetsdatabladet pa var webbsida:
oroclean.com.

FORVARING: Férvara pa en sval, torr och vélventi-
lerad plats. Hall borta fran direkt solljus, varme och
Sppen eld. Férvaringstemperatur: < 30 °C Kassera
produkten efter utgdngsdatum.
SAMMANSATTNING: 100 g innehaller 2,475 g
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin,
7,5 g kvaterndra ammoniumféreningar, skum-
démpande medel, hjalpdmnen och vatten.

TH (mulneg)
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TR (Tirkge)

KULLANIM AMACI: ORO CLEAN® Plus, tukurik
emme U lerinin ve kresuarlarin dezenfeksiyonu
ve temizligi icin genis spektrumlu bir konsantredir.
HEDEFLENEN KULLANICILAR: Uriin, medikal ci-

>
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hazlarin dezenfeksiyonu konusunda bilgi sahibi
dental veya saglik profesyonelleri tarafindan kul-
lanilmak tizere tasarlanmistir. Uriin dogrudan has-
talarin tzerinde kullanilmamalidir.

ETKiLi SPEKTRUM: Bakterisidal (EN 13727%
EN 14561*) 5 dk'da %2; maya oldiricu (EN
13624*, EN 14562*) 5 dk'da %2; zarfh virlsle-
re karsi virsidal (EN 171117) 5 dk'da %2; vi-
rusidal (EN 144767, EN 171114) 60 dk'da %2
A Dustik organik yik altinda test edildi / * Yiiksek
organik yik altinda test edildi

KULLANIM TALIMATLARI: Kendi glivenliginiz igin
laboratuvar 6nlugu giyin, ev tipi eldiven ile emni-
yet gézIlugu takin. Emme Unitesini gunlik olarak
veya yerel mevzuata uygun sekilde dezenfekte
edin. Cerrahi islemlerden sonra dezenfeksiyon-
dan 6nce emme Unitesini suyla iyice yikayin. Do-
zaj tablosuna uygun olarak 2 litre calisma solts-
yonu hazirlayin. 1,5 litre calisma soltsyonu cekin
ve kalan 500 ml'yi tukarik kabina bosaltin. Etkisi-
ni géstermesi icin bekleyin. Temizlikten sonra suy-
la iyice durulayin. Aliminyum, bakir, galvaniz sac
ve politretanda kullanima uygun degildir. Uyumlu
ve uyumsuz materyallerin bir listesi web sitemizde
mevcuttur. Dezenfekte edilecek medikal cihazin
malzeme bilesimi konusunda bilgi sahibi degil-
seniz kullanmadan 6nce Ureticiye basvurun. Tib-
bi Cihaza bagli olusan tim ciddi kazalar tibbi ci-
haz Ureticisine veya yetkili makama bildirilmelidir.
SINIRLAMALAR: YALNIZCA PROFESYONEL KULLA-
NIM iGiN. invasiv medikal cihazlarda kullanim icin
degildir. Diger urtinlerle karistirmayin. Dezenfeksi-
yon &ncesi gozle goralar tum kirlerin gikarildigin-
dan emin olun. Bu kisitlamalara uyulmamasi, Gra-
nin etkinligini azaltabilir ve dolayisiyla enfeksiyon
riskini artirabilir.

KULLANIM: TEHLIKE H290 Metalleri asindirabi-
lir. H314 Ciddi cilt yaniklarina ve g6z hasarina yol
acar. H410 Sucul ortamda uzun stire kalic, cok tok-
sik etki. P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kiyafet/
g6z koruyucu/ytiz koruyucu kullanin. P301 + P330
+ P331 YUTULDUGUNDA: agzinizi durulayin. istif-
ra etmeye CALISMAYIN. P303 + P361 + P353 DERI
(veya sag) ILE TEMAS HALINDE ISE: Kirlenmis tim
giysilerinizi hemen kaldirin/cikartin. Cildinizi su/
dus ile durulayin. P305 + P351 + P338 GOZ iLE TE-
MASI HALINDE: Su ile birkag dakika dikkatlice du-
rulayin. Takili ve yapmasi kolaysa, kontak lensleri
cikartin. Durulamaya devam edin. P391 Dokintu-
leri toplayin. P501 icerigi/kabi yerel/ulusal tiiziige
uygun olarak bertaraf edin. Daha fazla bilgi icin
litfen oroclean.com adresinde bulunan Guvenlik
Veri Sayfasina bagvurun.

DEPOLAMA: Serin, kuru ve iyi havalandirilmis yer-
de muhafaza edin. Dogrudan gines isigi, 1si ve
acik alevden uzak tutun. Depolama sicakhgi: <
30°C Uriinii son kullanim tarihinden sonra berta-
raf edin.

BILESIM: 100 g, 2,475 g N-(3-aminopropil)-N-do-
desilpropan-1,3-diyamin, 7,5 g kuvaterner amon-
yum bilesenler, képlrmeyi 6nleyen ajanlar, yar-
dimcr maddeler ve su icerir.

UK (YkpaiHcbka)

UINMbOBE MPU3HAYEHHSA: ORO CLEAN® Plus
— KOHUeHTpaT Ana paesiHdekuii Ta ouulleH-
HSl CTOMaTOJNIOFiYHMX acnipauiiHUX yCTaHOBOK i
noBanbHNLb.

LIJIbOBI KOPUCTYBAYI: MpoaykT npusHavyeHo
[Nl BAKOPUCTaHHSI CTOMATOJIOraMu Ta MeAUYHUM
nepcoHasnom, siki MatoTb 3HaHHS Npo AesiHdek-
Lito MeanyHuxX Bupo6is. MpoayKT He MOXHa BUKO-
puvcToByBaTH GE3MOCepeaHbO Ha NaLlieHTax.
CMEKTP Ali: Baktepuumannii (EN 13727*, EN
14561%) 2% 3a 5 xB.; npoturpnbkosuii (EN 13624*,
EN 14562*) 2% 3a 5 xB.; BipyniunaHun ans sipy-
ciB 3 o6onoHkoto (EN 171114) 2% 3a 5 xB.; Bipy-
niumaHun (EN 144767, EN 17111A) 2% 3a 60 xB.
A BUnpobyBaHo nif, HU3bKUM OPraHiYHUM HaBaH-
TaxeHHsM / * BunpobyBaHO Mif, BUCOKMM opra-
HIYHUM HaBaHTaXeHHSM

IHCTPYKUIA WOAO 3ACTOCYBAHHS: [na Ba-
woi 6e3nekun opsraiite nabopaTopHMit Xanart, roc-
nopapcbKi pykaBMYKM Ta 3axWUcHi okynspu. [e-
3iHikyTe acnipauitHy cuctemy wopaHa abo
BiAnNoBigHo Ao Micuesux Hopm. Micna xipyprivyHmx
npoueayp i nepen AesiHdekuielo g petesbHO
npomMuTu acnipatop sogoto. MpuroTyiite 2 nitTpn
pPoBOYOro Po3ynHy 3rigHo 3 Tabavelo Ao3yBaH-
Hs. Binbepitb 1,5 niTpa po6o4oro po3unHy Ta Bu-
nuiTe iHwWi 500 MA y nnloBanbHULIO. 3anuwiTe Ha
Aesikuii Yac. PeTenbHO NpomuiiTe BoAoLo Nicns ae-
3iHdekuii. He cymicHo 3 antomiHiem, migato, oLUmH-
KOBaHOI CTano Ta noniypetaHom. lNepenik cy-
MiCHUX | HecymicHMX MaTepianiB AOCTYNHWUIA Ha
HaloMy caiTi. SIKLLO BM He BNeBHeHi y cknafi ma-
Tepiany meauyHoro Bupoby, akuii cnif aesiHdi-
KyBaTW, 3BepPHITbCA [0 BUPOGHMKa nepef BUKO-
puctaHHsim. Mpo ByAb-aK1i CepPMO3HNIA IHUMAEHT,
NOB'sI3aHNI 3 MPUCTPOEM, C/lif NOBIAOMAATU BU-
POBHUKA Ta KOMMETEHTHUI OPraH KPaiHU-y4acHu-
Ui, e NPOXMBa€E KOPUCTyBaY Ta/abo naLlieHT.
OBMEXKEHHS: JINLLIE 19 NPODECINHOMO 3A-
CTOCYBAHHS. He npusHayeHo Ansi iHBa3sMBHUX
MeAUYHMX BUPO6iB. He 3MillyBaTh 3 iHLIMMMK Npo-
pykTamu. Mepep AesiHdekuieilo nepekoHanTecs,
Lo BCi BUAMMI 3abpyaHeHHs BuganeHi. Hepotpu-
MaHHS LIMX OBMeXeHb MOXe 3HU3NUTU eteKTuB-
HICTb NPOAYKTY, TUM CaMUM MiABULLYIOYN PUSNK
iHiKyBaHHS.

MOBOOXKEHHSA: HEBE3MEYHO H290 Moxxe cnpu-
YMHUTM KOPO3ito MeTaniB. H314 CnpuyYnHAE TAXKI
oniky WKipy Ta nowkomkeHHs ovein. HA10 Ldyxe
TOKCWYHO 151 BOAHWX OpraHi3MiB 3 [JOBrOCTPOKO-
BUMU Hacnigkamu. P280 HapsarHyTn 3axucHi py-
KaBUYKW/3aXMCHUI Ofsr/3acobu 3axucTy oueit/
o6nnyus. P301 + P330 + P331 Y PA3I MPOKOB-
TYBAHHS: Mpomutn pot. HE BUKAnKaT 6at0BO-
Ty. P303 + P361 + P353 Y PA3I MOTPAMJIAHHA HA
LLIKIPY: (a6o Bonoccs): TepMiHOBO 3HSITU yBeCh 3a-
6pynHeHunn ogsr. MpomuTy WKipy Bogoto [abo nig
npywew]. P305 + P351 + P338 Y PA3I MOTPATJISH-
H$1 B O4l: O6epexkHo NPOMUTU BOAOID MPOTArOM
AEKiNbKOX XBUIIMH. 3HATU KOHTaKTHI JTiH3K, SKLWO
BOHV BUKOPWCTOBYIOTBCS Ta JIErko 3HIMaroTbCs.

MponoBxuTM npommnsaHHs. P391 3i6patn BUTIK/
po3scunaHHs. P501 YTunisysatu BMicT/ynakosky
BiANOBIAHO A0 MicLEeBUX i HaLiOHaNbHUX 3aKOHO-
AascTBa. Aue. nogpobuui B Macnopti 6e3nekun Ha
caiTi oroclean.com.

3BEPITAHHS: 36epirat B MNpPOXONOAHOMY, Cy-
XoMy Ta Aobpe nposiTpioBaHoMy Mmicui. Beper-
T Bifl NPSAMUX COHSAYHMX NMPOMEHIB, Tenna i Bif-
KpuToro BorHio. Temnepatypa 36epiraHHs: < 30 °C.
YTunisyiiTe npoayKT Micns 3aBepLUeHHs1 TEPMiHYy
npuaaTHOCTI.

CKJIAA: 100 r mictatb 2,475 r N-(3-amiHomnpo-
nin)-N-popgeunnnponat-1,3-giaminy, 7,5 r yetsep-
TUHHUX CMONYK aMOHito, aHTUNiHHI fob6aBku, Ao-
MOMIXHi pe4OBUHM Ta BOAY.
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EN (English)

INTENDED PURPOSE: ORO CLEAN® Plus is a con-
centrate for the disinfection and cleaning of
dental suction units and spittoon bowls.
INTENDED USERS: The product is intended for
use by dental and healthcare professionals who
have knowledge of the disinfection of medical
devices. The product must not be used directly
on patients.

EFFECTIVE SPECTRUM: Bactericidal (EN 13727%,
EN 14561*) 2% in 5 min; yeasticidal (EN 13624*,
EN 14562*) 2% in 5 min; virucidal against en-
veloped viruses (EN 171112) 2% in 5 min; viru-
cidal (EN 144767, EN 171114) 2% in 60 min
A Tested under low organic load / * Tested under
high organic load

INSTRUCTIONS FOR USE: For your protection,
wear a laboratory gown, household gloves and
safety goggles. Disinfect the suction unit daily or
in accordance with local regulations. Rinse the
suction unit thoroughly with water after surgical
procedures and prior to disinfection. Prepare 2 li-
tres of working solution according to the dosing
table. Aspirate 1.5 litres of the working solution
and pour the remaining 500 ml down the spit-
toon bowl. Leave to act. Rinse thoroughly with
water after disinfection. Not compatible with
aluminium, copper, galvanized steel, and poly-
urethane. A list of compatible and incompati-
ble materials is available on our website. If you
are unsure about the material composition of
the medical device to be disinfected, contact the
manufacturer before use. Any serious incident
that has occurred in relation to the device should
be reported to the manufacturer and the com-
petent authority of the Member State in which
the user and/or patient is established.
LIMITATIONS: FOR PROFESSIONAL USE ONLY.
Not intended for use on invasive medical devic-
es. Do not mix with other products. Ensure that
all visible soiling has been removed before dis-
infection. Failure to adhere to these limitations
may reduce the efficacy of the product, thereby
increasing the risk of infection.

HANDLING: DANGER H290 May be corrosive
to metals. H314 Causes severe skin burns and
eye damage. H410 Very toxic to aquatic life
with long lasting effects. P280 Wear protec-
tive gloves/protective clothing/eye protection/
face protection. P301 + P330 + P331 IF SWAL-
LOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
P303 +P361 + P353 IF ON SKIN (or hair): Take off
immediately all contaminated clothing. Rinse
skin with water/shower. P305 + P351 + P338 IF
IN EYES: Rinse cautiously with water for several
minutes. Remove contact lenses, if present and
easy to do. Continue rinsing. P391 Collect spill-
age. P501 Dispose of contents/container in ac-
cordance with local and national regulations.
Further information can be found in the Safety
Data Sheet available on oroclean.com.
STORAGE: Store in a cool, dry and well-ventilat-
ed place. Keep away from direct sunlight, heat,
and open flame. Storage temperature: < 30 °C.
Dispose of the product after expiry date.
COMPOSITION: 100 g contains 2.475 g N-(3-ami-
nopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine, 7.5 g
quaternary ammonium compounds, anti-foam-
ing agents, auxiliaries and water.

AR (i =)

Caday b S0 s ORO CLEAN® Plus :0gaill 2,3
Ldiadl desls Gl his Slass

las U8 oo plasal) prase gt 1998 tuk] (godseud
Y Al 8502 pahs § Sxedl $9d dimall dlely oLl
w52b) e Bl gl pusiag

ZY (€0 EN APVYV EN) LSl BB sJledll Cadall
M 27 (1077 EN WYe EN) slesdd J56 53565 0 sl
3 0 UM ZY (MWW EN) dalall Olus il J5B 53588 0
a3 1+ I A (AWAY EN ,MEEVT EN) Glug pall 56
$oas Jao Jb § nuish ¥/ padiie gode Joo b § sas A
Tl

Oy skl s Wl kil Jol e iphisaadl Slslay]
sl sy sl Lagy bl Bums ,ib .ddly Sl &iie
Aozl OlelzYl amy Ul Tue hiddl Busy ikl ddod]
Slemdl Jsuod Bsy Jasdl Usloa G0 7Y b pghitll Ji3s
cley § ddall do 00+ I Seuly Jasd] Jslows (0 T30 1,0 Cammal
E bl dmy sl Tae il Jamd 4S50 ddadl
LB 595 oyys sdls Galebl Ysills wlodlls posteslYl g
TaSTie 55 b 15] 39 ASIY UisBsa e da3lgill pbs da3lsill slskly
dsiall dgzlly Jail oxahs SLb) Gl ezl Slse 4S5 3o
Dol § darsdl dalully dxiall Lol 3] Cany - plasad] L3
gy phe Golo 6T oo bl sl pasiad) s oy ) gasl]
Slesll glen Led

550291 e plasial jadie pe dadd bl plaseadl 19!
BIS D3] 3o 8B 5,5V Olowiil) ge dlals iz &) dball
05 5.l odgy Wit pas eedatlly eadl U3 Bpallall 3l
($9usdl bz w5 ik dulsls iy

e HPVE 1310 YIST 3555 08 HYA: s rguaid] ge olsl]
2o 43I BLol) 1 Gow HEV: . cpml) Glig g dyale By,
1 Blool) pudaldilosl) GI3l3 gu3)) PYA aaYl dysb &Ik
Y Dl @ PYYY + PYYe + PYY dosl) B/t <By
Ao § PYOY + PYN + PY¥ e Al s ¥ odll by
D58 Boll) pudl) geaz @lss :(=adl s) el o bsiud
dusdle Ulo 3 PYYA + PYOV + PY-0 . sll/slhl alod] Gy
oM Sluas g 35 .36 das) bl puliol Cilats 1o
LSl Slskl mazs PYAY i) jatuy Slgw Tl &3 O 13]
a3l g dolsdl plsl adg Slslod] /Db simbl (0o palss POSY
e dadld) Ol diomo § Olaglall oo 3o o sisll oS
.oroclean.com gBskl

Dol dz Blag 3L O § badoy rull 558
Ayt dz )3 ¥ (a 318350 dorys § Jadony W15 8yl50l5 el
oMo elgnl wis il e palss

os Tasmy

N-(hesnsualP) N gz VEVO o sio8 oz Voo reaSHI
852y Olslaey (ol psdisel oz Vi0 5 opelid¥ -0l dewdsd
welog Baslucs Slses

BG (6bnrapckm)

MPEAHA3HAYEHUE: ORO CLEAN® Plus e KOHLIEH-
TpaT 3a Ae3nHdEeKUUs 1 NoYNCTBaHE Ha cTOMaTo-
NOMNYHN CSTIOHOCMYKATENN 1 NAOBAaNHUUN.
UENEBN MOTPEBUTENN: [MpopykTsT e npea-
Ha3HayeH 3a ynotpe6a OT [leHTaNlHW 1 3[1paBHN
CreuuanncTi C KOHKPETHU MO3HaHWA OTHOCHO
ne3vHdekumaTa Ha MeALMHCKN n3penus. Mpo-
LyKTBT He TpsiGBa Aa ce U3Mos3Ba AVPEKTHO Bbp-
Xy NaLUUeHTu.

CMNEKTbP HA .ﬂEVICTBI/IE: BaktepuungHo (EN
13727*, EN 14561*) 2% 3a 5 MUH.; ApoXAeLnaHoO
(EN 13624*, EN 14562*) 2% 3a 5 MUH.; BUPYLIMAHO
cpely 06BuTH Bupycn (EN 171114) 2% 3a 5 MuH.;
BupyumaHo (EN 144767, EN 171114) 2% 3a 60 MuH.
A TecTBaH NPW HUCKO OpraHWYyHO HaToBapBaHe /
* TecTBaH NpY BUCOKO OPraHNYHO HaTOBapBaHe
WHCTPYKUMWN 3A YMOTPEBA: Hocete nabGopa-
TOpPHa NpecTuska, AOMakKNHCKU PbKaByLUM 1 npef-
nasHu ouuna 3a Bawa 3awwTa. esnHdekumnpan-
Te C/IIOHOCMYKaTenNsi exeHeBHO UK cleaBaiTe
MecTHWUTe pa3nopenbu. M3nnakHete cnloHOCMY-
KaTensi fo6pe ¢ BoAa cief, xupypruyeckara npo-
ueaypa v npeav AesvHpekuusTa. Moarotsere 2
nuTtpa paboTeH pasTBOp cropef Tabnvuata 3a
posvpaHe. AcnvpupaiiTe 1,5 antpa oT paboTHus
pasTBOp 1 U3newTe octaBalmTe 500 M B NNtoBan-
Huka. OctaBeTe fa nogewcraa. M3nnakHeTe gobpe
c Bopa cnen aesnHbekumuaTa. HecbBMecTym ¢ any-
MWHWIA, Mefl, NOUMHKOBaHa CTOMaHa v nosvype-
TaH. Ha Hawarta ye6GcTpaHuua mMoxeTe fla Hame-
pUTe CNUCLK CbC CbBMECTVMW W HECbBMECTUMMN
MaTepuanu. AKO He CTe CUTYpHU 3a MaTepuvana,
OT KOWTO e HanpaBeHO MeJULMHCKOTO W3penve,
KoeTo TpsibBa Aa ce Ae3nHdeKumMpa, CBbpxeTe ce
C npow3BoAuTens npeam ynotpe6a. Bcekn cepuo-
3eH UHLUMAEHT BbB BPb3Ka C U3AENNETO CeABa Aa
ce AoknafBa Ha NPOU3BOANTENS Y KOMMETEHTHNS
opraH Ha ibpXKaBaTa Y1eHKa, B KOATO e yCTaHOBeH
NOTPEBUTENST N/UN NALMEHTET.
OrFPAHUYEHUA: CAMO 3A MPO®ECMOHAJIHA
YMNOTPEBA. He e npeasuaeHo aa ce npunara npu
VHBa3VBHN MeMLMHCKM n3fenus. He cvecsaiite
C Apyrvi NpoayKTuW. YBepeTe ce, Ye BCMYKW BUAMMUN
3aMbpCsABaHUSA Ca OTCTPaHeHU Mpean Ae3nHdbek-
uusi. HecnasBaHeTo Ha Te3n OrpaHuUuYeHUs Moxe
[la Hamanu echeKTUBHOCTTa Ha NPOJYKTa 1 MO TO3n
HauMH [a yBeNNUN prcka oT MHbeKkuus.
MAHUMNYJINPAHE: ONMACHO H290 Moxe fa 6bae
KOpo3uBHO 3a MeTanute. H314 MpuunHsBa Tex-
KW U3rapsiHUs Ha KoXKaTa WU CepUo3HO yBpexaa-
He Ha ouuTe. H410 CUNHO TOKCUYEH 3a BOAHUTE
opraHvsmu, ¢ abarotpaeH edekr. P280 M3nons-
BaiTe NpeanasHY pbkaBuuW/MpeanasHo obnek-
no/npefnasHy ounna/npeanasHa Macka 3a auue.
P301 + P330 + P331 MNPV NOMbLUAHE: nsnnakHe-
Te yctata. HE npeaussukBsaiTe nospblyaHe. P303
+P361 + P353 NPV KOHTAKT C KOXATA (1nu ko-
cata): HesabaBHO cBaneTe LSIOTO 3aMbPCEHO 06-
neknio. Obnente koxaTa C Bopa/B3emeTe AyLl.
P305 + P351 + P338 MPU KOHTAKT C OYUTE: Mpo-
MUBaMTE BHAMATENIHO C BOAA B MPOAbLIIKEHME Ha
HAKONIKO MUHYTW. CBaneTe KOHTaKTHWTE neww,
AKO MMa TakmBa U AOKONIKOTO TOBaA € Bb3MOXXHO.
Mpopgbmkasante ga npomwueare. P391 Cwubepe-
Te pasnsToto. P501 M3xBbpnsTe cbabpXaHue-
TO/KOHTeiHepa B CbOTBETCTBUE C MECTHUTE U Ha-
UMOHanHW pa3snopenbu. 3a noseye nHdopmaLws,
Monsi, BUXTe Jlncta 3a 6e30MacHOCT Ha MHopMa-
umnsiTa, JOCTbMEH Ha Haluus yebcaiT.
CbXPAHEHMUE: [1a ce cbxpaHsiBa Ha xJlagHO, CyXo
1 pobpe NPoBETPUBO MSCTO. [la ce Masu oT npsika
C/TbHYEBa CBET/IMHA, TOMAMHA U OTKPUT MAaMbK.
TemnepaTypa Ha cbxpaHeHue: < 30 °C Usxebpne-
Te NpoayKTa Npu M3TUYaHe Ha CPoKa Ha FOAHOCT.
CbCTAB: 100 g cbabpxaT 2,475 g N- (3-amu-
Honponun)-N-gogeunnnponan-1,3-auamvii, 7,5 g
KBaTePHEPHN aMOHNEBMN CbeAVHEHUS, aHTUMEHHN
areHTW, AOMBIHUTENTHY BeLLeCTBa U BoJa.

CS (Cesky)

ZAMYSLENY UCEL: ORO CLEAN® Plus je Siro-
kospektralni koncentrat pro dezinfekci a isténi
zubarskych odsavacich jednotek a plivacich misek.
CiLOVi UZIVATELE: Produkt je uréen k pouziti zub-
nimi a zdravotnickymi odborniky, ktefi disponu-
ji znalostmi v oblasti dezinfekce zdravotnickych
prostredk(. Produkt nesmi byt pouzivan pfimo na
pacientech.

SPEKTRUM UCINNOSTI: Baktericidn{ (EN 13727%,
EN 14561%) 2% za 5 min.; antikvasinkové (EN
13624*, EN 14562*) 2% za 5 min.; virucidni pro-
ti obalenym virdm (EN 171114) 2% za 5 min.; vi-
rucidni (EN 144767, EN 171114) 2% za 60 min.
A Testovano pfi nizkém organickém zatizeni / *
Testovano pfi vysokém organickém zatizeni
NAVOD K POUZITI: Pro vlastni ochranu pouzivej-
te laboratorni plast, rukavice pro domacnost a
ochranné bryle. Saci jednotku dezinfikujte denné
nebo v souladu s mistni regulaci. Po chirurgickych
zakrocich a pred dezinfekci dukladné oplachnéte
saci jednotku vodou. Pfipravte si 2 litry pracovni-
ho roztoku podle tabulky davkovani. Odsajte 1,5
litru pracovniho roztoku a zbyvajicich 500 ml nalij-
te do plivaci misky. Nechejte plsobit. Po dezinfek-
ci dtkladné oplachnéte vodou. Neni kompatibilni
s hlinikem, médi, pozinkovanou oceli a polyureta-
nem. Seznam kompatibilnich a nekompatibilnich
material je k dispozici na nasem webu. Nejste-
-li si jisti slozenim materialu zdravotnického pro-
stiedku, ktery mé byt dezinfikovén, pfed pouzitim
se obratte na vyrobce. Jakdkoliv zdvazna nezadou-
ci ptihoda, ke které doslo v souvislosti s dotéenym
prostredkem, by méla byt hlasena vyrobci a pfi-
slusnému orgénu ¢lenského statu, v némz je uzi-
vatel a/nebo pacient usazen.

OMEZEN{: POUZE PRO PROFESIONALNi POUZIT.
Neni uréeno pro pouziti na invazivnich zdravotnic-
kych prosttedcich. Nekombinujte s jinymi produk-

ty. Pfed dezinfekci se ujistéte, Ze bylo odstranéno
veskeré viditelné znecisténi. Pfi nedodrzeni téchto
omezeni mGze dojit ke snizeni Gcinnosti produktu,
¢imz se zvysuje riziko infekce.

MANIPULACE: NEBEZPEC H290 Miize byt koroziv-
ni pro kovy. H314 Zpusobuje tézké poleptani kiize
a poskozeni odi. H410 Vysoce toxicky pro vodni or-
ganismy, s dlouhodobymi tcinky. P280 Pouzivejte
ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bry-
le/obli¢ejovy stit. P301 + P330 + P331 PRI POZI-
Ti: Vyplachnéte Gsta. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.
P303 + P361 + P353 PRI STYKU S KUZi (nebo s vla-
sy): Veskeré kontaminované ¢asti odévu okamzi-
té svléknéte. Oplachnéte kizi vodou/osprchujte.
P305 + P351 + P338 PRI ZASAZENI OCi: Nékolik mi-
nut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontakt-
ni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout
snadno. Pokradujte ve vyplachovéani. P391 Unik-
ly produkt seberte. P501 Odstrarite obsah/obal v
souladu s mistnimi a narodnimi predpisy. Dalsi in-
formace naleznete v bezpe¢nostnim listu dostup-
ném na strankach oroclean.com.

SKLADOVANI: Uchovavejte na chladném, suchém
a dobre vétraném misté. Chrarite pred pfimym
slune¢nim zafenim, teplem a otevienym ohném.
Skladovaci teplota: <30 °C. Po uplynuti doby po-
uzitelnosti produkt zlikvidujte.

SLOZENI: 100 g obsahuje 2,475 g N-(3-aminopro-
pyl)-N-dodecylpropan-1,3-diaminu, 7,5 g kvartér-
nich amoniovych sloucenin, odpénovaci prostied-
ky, pomocné latky a vodu.

DA (Dansk)

ERKLARET FORMAL: ORO CLEAN® Plus er et kon-
centrat til desinfektion og rengering af dentale
sugeanlaeg og spyttekummer.

TILSIGTEDE BRUGERE: Produktet er beregnet til
brug af tandlaeger og sundhedspersonale med
kendskab til desinfektion af medicinsk udstyr. Pro-
duktet ma ikke bruges direkte pa patienter.
VIRKESPEKTRUM: Baktericid (EN 13727*, EN
14561*) 2% pa 5 min; geerdraebende (EN 13624%,
EN 14562*) 2% pa 5 min; virucid mod kappe-
baerende vira (EN 171114) 2% pa 5 min; vi-
rucid (EN 144767, EN 171114) 2% pa 60 min
A Testet under lav organisk belastning / * Testet
under hgj organisk belastning
BRUGSANVISNING: Benyt laboratoriekittel, hus-
holdningshandsker og beskyttelsesbriller for din
egen beskyttelse. Desinficer sugeenheden dagligt
eller i henhold til lokale regler. Skyl sugeenheden
grundigt med vand efter kirurgiske procedurer og
for desinficering. Forbered 2 liter brugsoplesning
i henhold til doseringstabellen. Opsug 1,5 liter af
brugsoplgsningen og hald de resterende 500 ml
ned i spyttekummen. Lad virke. Skyl grundigt med
vand efter desinfektion. Ikke kompatibel med alu-
minium, kobber, galvaniseret stal og polyurethan.
En liste over kompatible og inkompatible mate-
rialer kan findes pa vores hjemmeside. Hvis du er
usikker pa materialesammensaetningen af det me-
dicinske udstyr, der skal desinficeres, skal du kon-
takte producenten inden brug. Enhver alvorlig
haendelse, der er indtruffet i forbindelse med ud-
styret, bor indberettes til fabrikanten og den kom-
petente myndighed i den medlemsstat, hvor bru-
geren og/eller patienten er etableret.
BEGRANSNINGER: KUN TIL PROFESSIONEL BRUG.
Ikke beregnet til brug pa invasivt medicinsk udstyr.
Ma ikke blandes med andre produkter. Serg for, at
al synlig tilsmudsning er blevet fjernet inden de-
sinfektion. Manglende overholdelse af disse be-
graensninger kan reducere produktets effektivitet
og dermed gge risikoen for infektion.
HANDTERING: FARE H290 Kan zetse metaller.
H314 Forarsager sveere forbraendinger af huden
og gjenskader. H410 Meget giftig med langvarige
virkninger for vandlevende organismer. P280 Baer
beskyttelseshandsker/beskyttelsestoj/gjenbeskyt-
telse/ ansigtsbeskyttelse. P301 + P330 + P331 1 TIL-
FALDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald
IKKE opkastning. P303 + P361 + P353 VED KON-
TAKT MED HUDEN (eller haret): Alt tilsmudset tgj
tages straks af. Skyl/brus huden med vand. P305 +
P351 + P338 VED KONTAKT MED @JNENE: Skyl for-
sigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuel-
le kontaktlinser, hvis dette kan geres let. Fortsaet
skylning. P391 Udslip opsamles. P501 Bortskaf ind-
holdet/beholderen i overensstemmelse med loka-
le og nationale forskrifter. Flere oplysninger kan
findes i sikkerhedsdatabladet, der er tilgaengeligt
pa oroclean.com.

OPBEVARING: Opbevares pa et keligt, tert og
godt ventileret sted. Opbevares vaek fra direkte
sollys, varme og aben ild. Opbevaringstemperatur:
< 30 °C Bortskaf produktet efter udlgbsdatoen.
SAMMENSATNING: 100 g indeholder 2,475 g
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin,
7.5 g kvaternaere ammoniumforbindelser, skum-
daempende midler, hjeelpestoffer og vand.

DE (Deutsch)

ZWECKBESTIMMUNG: ORO CLEAN® Plus ist ein
Konzentrat zur Desinfektion und Reinigung von
zahnaérztlichen Absauganlagen und Speibecken.
VORGESEHENE ANWENDER: Das Produkt ist fur
die Verwendung durch Fachpersonal im zahnarzt-
lichen und medizinischen Bereich bestimmt, das
lber spezifische Kenntnisse zur Desinfektion von
Medizinprodukten verfligt. Das Produkt darf nicht
direkt am Patienten angewendet werden.
WIRKSPEKTRUM: Bakterizid (EN 13727*% EN
14561%) 2 % in 5 Min.; levurozid (EN 13624%,
EN 14562*) 2 % in 5 Min.; viruzid gegen be-
hillte Viren (EN 17111A) 2 % in 5 Min.; viru-
zid (EN 144767, EN 171117) 2 % in 60 Min.
A Getested unter geringer organischer Belastung
/ * Getested unter hoher organischer Belastung
GEBRAUCHSANWEISUNG: Zur eigenen Sicherheit
Labormantel, Haushaltshandschuhe und Schutz-
brille tragen. Absauganlage téglich oder entspre-
chend den lokalen Vorschriften desinfizieren. Die
Absauganlage nach chirurgischen Eingriffen und

vor der Desinfektion grindlich mit Wasser spulen.
2 Liter Gebrauchslésung geméss Dosiertabelle an-
setzen. 1,5 Liter der Gebrauchslésung absaugen
und die restlichen 500 ml Gber das Mundsplbe-
cken abgiessen. Einwirken lassen. Nach der Des-
infektion grindlich mit Wasser absptlen. Nicht
vertraglich mit Aluminium, Kupfer, verzinktem
Stahl und Polyurethan. Eine Liste vertraglicher
und nicht vertraglicher Materialien ist auf unserer
Website verfligbar. Bei Unsicherheit Gber die Ma-
terialzusammensetzung des zu desinfizierenden
Medizinprodukts den Hersteller vor der Verwen-
dung kontaktieren. Jeder schwerwiegende Vorfall
im Zusammenhang mit dem Medizinprodukt ist
dem Hersteller und der zusténdigen Behorde des
Mitgliedstaats zu melden, in dem der Anwender
und/oder der Patient niedergelassen ist.
EINSCHRANKUNGEN: NUR FUR DEN PROFESSIO-
NELLEN EINSATZ. Nicht zur Anwendung an inva-
siven Medizinprodukten bestimmt. Nicht mit an-
deren Produkten vermischen. Sicherstellen, dass
alle sichtbaren Verschmutzungen vor der Desin-
fektion entfernt sind. Die Nichtbeachtung dieser
Einschrankungen kann die Wirksamkeit des Pro-
dukts verringern und dadurch das Infektionsrisi-
ko erhéhen.

HANDHABUNG: GEFAHR H290 Kann gegenlber
Metallen korrosiv sein. H314 Verursacht schwe-
re Verdtzungen der Haut und schwere Augen-
schaden. H410 Sehr giftig fur Wasserorganismen
mit langfristiger Wirkung. P280 Schutzhandschu-
he/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz
tragen. P301 + P330 + P331 BEI VERSCHLUCKEN:
Mund ausspilen. KEIN Erbrechen herbeifiih-
ren. P303 + P361 + P353 BEI BERUHRUNG MIT
DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten
Kleidungsstlicke sofort ausziehen. Haut mit Was-
ser abwaschen/duschen. P305 + P351 + P338 BEI
KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang
behutsam mit Wasser spulen. Vorhandene Kon-
taktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter
spulen. P391 Verschuttete Mengen aufnehmen.
P501 Inhalt/Behéalter gemass lokalen/nationa-
len Vorschriften der Entsorgung zufiihren. Weite-
re Informationen finden sich im Sicherheitsdaten-
blatt auf oroclean.com.

LAGERUNG: An einem kiihlen, trockenen und gut
beltfteten Ort aufbewahren. Vor direkter Son-
neneinstrahlung, Hitze und offener Flamme schiit-
zen. Lagertemperatur: < 30 °C. Produkt nach Ab-
lauf des Verfallsdatums entsorgen.
ZUSAMMENSETZUNG: 100 g enthalten 2,475 g
N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin,
7,5 g quaterndre Ammoniumverbindungen, Ent-
schaumer, Hilfsstoffe und Wasser.

EL (EAAnVIKQ)

MPOBAEMOMENH XPHZH: To ORO CLEAN® Plus
elval éva CUPTUKVWHEVO SLaAupayta TNV amoAv-
pavon Kat Tov KaBaplopo Twv 08OoVTLATPLKWY po-
Vadwv avappdpnong Kat Twv TTUENOSOXELWV.
MPOBAEMOMENOI XPHETEZ: To mpoidv mpoopi-
Cetal ywa xprion amd emayyeApatieg otov XWwpeo
TNG 0SOVTLATPLKIG KAl TNG UYELAG OL oTtoioL éxouv
£181KEG YVWOELG ATTOAUUAVONG LATPOTEXVOAOY LKWV
OUOKELWV. To TTPOTOV AUTO SeV TIPETIEL VA XPNOLUO-
moleitat anevBeiag otoug aoBeveig.

PAZMA APAZHZI: Baktnploktéovo (EN 13727%,
EN 14561*%) 2% o€ 5 A.; {upopukntoktovo (EN
13624*, EN 14562*) 2% ot 5 A LOKTOVO KAt
Twv gAvtpodopwv wv (EN 171114) 2% oe 5 A,;
oktovo (EN 144767, EN 171114) 2% oe 60 A.
A AOKIPOOHEVO PE XAUNAO Opyavikd doptio / *
AOKLUACHEVO HE UPNAS OpYAVLKO GOpPTio
OAHTIEZ XPHZHZ: Ma tnv atopikr oag mpoota-
ola, popdte epyaoctnplakrn modd, ydvta oikia-
KRG XPriong Kat yuaAld acdaleiag. ATTOAUMAVETE
™ povada avappodnong kabnuepwd rj coppwva
HE TOUG TOTILKOUG KAVOVLOUOUG. ZETMAUVETE KOAA TN
Hovada avappodnong HE VEPO HETA ATO XELPOUP-
YiKéG eMEPPACELS KAl TPW OO TNV ATtOAUpav-
on. MNpoetolpdote 2 Aitpa StaAvpatog epyaciag
oUpdwva pe Tov Tivaka SocoAoyiag. Avappodri-
ote 1,5 Aitpa tou StaAbpatog epyaciag kat pis-
Te ta urtddowta 500 ml oto mrtuelodoyeio. Adr-
OTE va OpAceL. ZEMAUVETE KOAG PE VEPO UETA TNV
amoAUpavon. Agv eivat cupfatd pe aloupivio,
XAAKO, yaABaviopévo xaiuBa kat ToAuoupedavn.
Mua Aiota pe ta oupBatd Kat pn cupBatd UALKA i-
vat 6tabéoun otnv wotooeAida pag. Eav dev eiote
BéBatot wg mPog TN clvBeoN UALKOU TNG LATPOTE-
XVOAOYLKG GUGKEUNG TTPOG ATTOAUHAVOT), ETILKOL-
VWVNOTE PE TOV KATACKEUAGTH) TIPLV ATt TN XPrion.
K&6e coBapd TEPLOTATIKO TTOL £XEL TTPOKANBEL o€
OXEON HE TN CUCKEUH TIPETEL VA avadEPETal oToV
KOTOOKEUAOTH Kat oTtnv appddia apxr tou Kpa-
Toug MEAoug 0TO OToio BPLOKETAL O XPrOTNG KaL-
/1 o acBevng.

MEPIOPIZMOI: MONO TIA EMATTEAMATIKH XPH-
ZH. Aev mpoopidetal yla xprion o€ eMEUPATIKES La-
TPOTEXVOAOYIKEG OUOKEUEG. MNV QVOULYVUETE HE
aA\\a mpoidvta. BefawwBeite ot ta opatd umo-
Aeippata €xouvv MARpws adatpebel tpwv amd tnv
amoAUpaven. H pn trpnon autwy Twv TepLopt-
OGUWV UTTOPEL VO PELWOEL TNV ATTOTEAECHATIKOTN-
TA TOU TPOIOVTOG, au§avovTag £Tat Tov Kivouvo
HOALvoNG.

XEIPIZMOZ: KINAYNOZ H290 Mmopei va dtappw-
oet pé€taAla. H314 Mpokalel coBapd deppatikd
eykavpata kat opBaiptkés BAaBes. HA10 MoAo
To8IKd Yla Toug USPORLOUG opyaviopoUs, HE pa-
KPOXPOVLIEG emumtwoels. P280 Na ¢opdte mpo-
OTATEUTIKA YAVTIO/ TIPOOTATEUTIKA evdupata/
Mo aTOMLKNAG TTpooTtaciag yla ta pdta / Tpéow-
mo. P301 + P330 + P331 ZE MEPINTQZH KATAMO-
THE: ZemAUvete To otopa. MHN TtpoKaAECETE epe-
T06. P303 + P361 + P353 ZE MEPINTQIH EMAPHZ
ME TO AEPMA (f} pe ta paAALd): Bydhte apéowg
OAa Ta poAucpéva pouya. ZEMAUVTE TNV emdepui-
Sa pe vepd/oto vtoug. P305 + P351 + P338 ZE ME-
PINTQZH ENA®PHE ME TA MATIA: ZemAlvete Ttpo-
OEKTIKA PE VEPO YLa APKETA AemTd. EQv umtdpyouv
dakol emapng, apaipéote Toug, epooov eival e0-
KoMo. Zuvexiote va §emAévete. P391 Maléyte tn
Xupévn moodtnta. P501 Atoppiyte To meplexOpe-

VO/TEPLEKTN GUHPWVA PE TOUG TOTILKOUG Kal e0VL-
KOUG KavoviopoUs. Ma TePLoooTePEG TANpopopi-
€6, avatpéfte oto PUANO Aedopévwv Acdaleiag
Tou eivat 6Labéoipo otnv LotooeAida pag.
AMOOHKEYZH: Amobnkelote o 6pooepod, §npd
Kat Kahd agpl{opevo xwpo. Kpatrote pakpld and
TO GUECO NAKS ¢wg, Beppdtnta Kal avowtr
dAOYa. Oeppokpacia amobrkeuong: < 30 °C Artop-
piYTE TOV TTPOIOV HETA TNV NUEPOUNVia ARENG.
ZYNGEZH: 100 g mepiéxouv 2,475 g N-(3-apwo-
mtpottul)-N-Swdekuhomporévio-1,3-dwapivn, 7,5
g TETAPTOTAYEIG EVWOELG AUHWVIOU, avTladppLoTt-
KA péoa, BondnTikég ouoieg kat vepod.

ES (Espanol)

FINALIDAD PREVISTA: ORO CLEAN® Plus es un
concentrado apto para la desinfeccién y limpieza
de aspiradores dentales y escupideras.

USUARIOS PREVISTOS: El producto esta indica-
do para su uso por profesionales sanitarios y de
la odontologia que tengan conocimientos sobre
la desinfeccion de productos sanitarios. No debe
aplicarse directamente sobre los pacientes.
ESPECTRO DE ACTIVIDAD: Bactericida (EN 13727%,
EN 14561*) 2% en 5 min.; levaduricida (EN 13624%,
EN 14562*) 2% en 5 min.; virucida efectivo con-
tra virus con envoltura (EN 171114) 2% en 5 min,;
virucida (EN 144767, EN 171114) 2% en 60 min.
A Probado con baja carga orgénica / * Probado
con alta carga organica

INSTRUCCIONES DE USO: Por su propia seguri-
dad, utilice una bata de laboratorio, guantes do-
mésticos y gafas protectoras. Desinfecte la unidad
de aspiracion a diario o segun lo que indiquen las
normativas locales. Enjuague a fondo la unidad de
aspiracion con agua tras las intervenciones quirur-
gicas y antes de desinfectarla. Prepare 2 litros de
solucién de trabajo segun la tabla de dosificacion.
Aspire 1,5 litros de la solucién de trabajo y vierta
los 500 ml restantes en el recipiente de la escupi-
dera. Deje que actle. Después de la desinfeccidn,
enjuague a fondo con abundante agua. No es
compatible con aluminio, cobre, acero galvaniza-
do ni poliuretano. En nuestra web tiene disponible
un listado de materiales compatibles e incompati-
bles. Si no esté seguro de la composicion del ma-
terial del producto sanitario que se va a desinfec-
tar, péngase en contacto con el fabricante antes
de usarlo. Cualquier incidente grave relacionado
con el producto debe ser notificado al fabricante
y a la autoridad competente del Estado en el que
esté ubicado el usuario y/o paciente.
LIMITACIONES: SOLO PARA USO PROFESIONAL.
No apto para uso en productos sanitarios invasi-
vos. No mezclar con otros productos. Asegurese de
eliminar toda la suciedad visible antes de la des-
infeccién. El incumplimiento de estas limitaciones
puede reducir la eficacia del producto, aumentan-
do por tanto el riesgo de infeccién.
MANIPULACION: PELIGRO H290 Puede ser co-
rrosivo para los metales. H314 Provoca quema-
duras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H410 Muy téxico para los organismos acuaticos,
con efectos nocivos duraderos. P280 Llevar guan-
tes/prendas/gafas/méscara de proteccién. P301 +
P330 + P331 EN CASO DE INGESTION: Enjuagar-
se la boca. NO provocar el vomito. P303 + P361 +
P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el
pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas
contaminadas. Aclararse la piel con agua/duchar-
se. P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO
CON LOS 0JOS: Aclarar cuidadosamente con agua
durante varios minutos. Quitar las lentes de con-
tacto, si lleva y resulta facil. Seguir aclarando. P391
Recoger el vertido. P501 Eliminar el contenido/el
recipiente de acuerdo con las regulaciones locales
y nacionales. Para obtener mas informacién, con-
sulte la ficha de datos de seguridad disponible en
oroclean.com.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fres-
co, seco y bien ventilado. Mantener protegido de
la luz solar directa, del calor y de llamas al descu-
bierto. Temperatura de almacenamiento: < 30 °C
Deseche el producto una vez superada la fecha de
caducidad.

COMPOSICION: 100 g contienen 2,475 g de
N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diami-
na, 7,5 g de compuestos de amonio cuaternario,
agentes antiespumantes, coadyuvantes y agua.

ET (Eesti)

SIHTOTSTARVE: ORO CLEAN® Plus on kontsent-
raat hambaravi imemisseadmete ja siiljekausside
desinfitseerimiseks ning puhastamiseks.
ETTENAHTUD KASUTAJAD: Toode on méeldud
kasutamiseks hambaravi- ja tervishoiuspetsialisti-
dele, kellel on olemas teadmised meditsiinisead-
mete desinfitseerimisest. Toodet ei tohi kasutada
otse patsientidel.

TOIMESPEKTER:  Bakteritsiidne (EN 13727,
EN 14561*) 2% 5 min jooksul; parmseene-
vastane (EN 13624*, EN 14562*) 2% 5 min
jooksul; virutsiidne Umbrisega viiruste vas-
tu (EN 1711174) 2% 5 min jooksul; virutsiid-
ne (EN 144764, EN 17111A) 2% 60 min jooksul
A Analutsitud madala orgaaniliste ainete sisal-
dusega / * Anallusitud korge orgaaniliste aine-
te sisaldusega

KASUTUSJUHEND: Enda kaitsmiseks kandke la-
boririietust, majapidamiskindaid ja kaitsepril-
le. Desinfitseerige imemisseadme kord pé&evas
voi kohalike maaruste kohaselt. Parast kirurgili-
si protseduure ja enne desinfitseerimist loputage
imemisseadme hoolikalt veega. Valmistage ette
2 liitrit to6lahust, jargides doseerimistabelit. Vot-
ke 1,5 liitrit té6lahust ja valage Glejaénud 500 ml
stiljekaussi. Jatke toimima. Pérast desinfitseeri-
mist loputage hoolikalt veega. Ei sobi kasutami-
seks alumiiniumi, vase, galvaniseeritud terase ega
poliiuretaaniga. Sobivate ja sobimatute materja-
lide loendi leiate meie veebisaidilt. Kui te medit-
siiniseadme materjalikoostist tapselt ei tea, votke
enne toote kasutamist seadme tootjaga Uhen-

dust. Igast seadmega seotud ohujuhtumist tu-
leks teatada seadme tootjale ning kasutaja ja/
voi patsiendi asukohajérgse liikmesriigi padeva-
le asutusele.

PIIRANGUD: AINULT PROFESSIONAALSEKS KASU-
TAMISEKS. Ei ole ette néhtud kasutamiseks inva-
siivsetel meditsiiniseadmetel. Mitte segada muu-
de toodetega. Enne desinfitseerimist veenduge,
et kogu ndhtav mustus on eemaldatud. Nende pii-
rangute eiramine véib véhendada toote efektiiv-
sust, suurendades seeldbi nakkusohtu.
KASITSEMINE: ETTEVAATUST H290 V&ib séévita-
da metalle. H314 Pohjustab rasket nahaséovitust
ja silmakahjustusi. H410 Vaga mirgine veeorga-
nismidele, pikaajaline toime. P280 Kanda kaitse-
kindaid/kaitserdivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
P301 + P330 + P331 ALLANEELAMISE KORRAL: lo-
putada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist.
P303 + P361 + P353 NAHALE (voi juustele) SAT-
TUMISE KORRAL: votta viivitamata koik saastu-
nud réivad seljast. Loputada nahka veega/loputa-
da dusi all. P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE
KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaat-
likult veega. Eemaldada kontaktlaatsed, kui neid
kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Lo-
putada veel kord. P391 Mahavoolanud toode kok-
ku koguda. P501 Sisu/mahuti kérvaldada koosko-
las asjakohaste kohalikele ja riiklike maarustega.
Lisateavet leiate Ohutuskaardilt, mis on saadaval
aadressil oroclean.com.

SAILITAMINE: itada jahedas, kuivas ja hasti
ventileeritavas ruumis. Hoida eemal otsesest p
kesevalgusest, soojusest ja lahtisest leegist. Saili-
tustemperatuur: < 30 °C Pérast kélblikkusaja 16p-
pu visake toode ara.

KOOSTIS: 100 g sisaldab 2,475 g N-(3-aminopro-
putl)-N-dodetsttlpropaan-1,3-diamiini, 7,5 g kva-
ternaarseid ammooniumiihendeid, vahutusvasta-
seid aineid, abiaineid ja vett.

FI (Suomi)

KAYTTOTARKOITUS: ORO CLEAN® Plus on tiiviste
hammaslddketieteellisten imuyksikdiden ja sylky-
kuppien desinfiointiin ja puhdistukseen.
SUUNNITELLUT KAYTTAJAT: Tuote on tarkoitettu
sellaiset hammasldaketieteen ja terveydenhuol-
lon ammattilaisten kayttoon, joilla on tietoa laa-
kinnallisten laitteiden desinfioinnista. Tuotetta ei
saa kayttaa suoraan potilaisiin.

VAIKUTUSKIRJO: Bakterisidinen (EN 13727%,
EN 14561*) 2 % 5 minuutissa; hiivoja tap-
pava (EN 13624* EN 14562*) 2 % 5 minuu-
tissa; virusidinen vaipallisia viruksia vastaan
(EN 171117) 2 % 5 minuutissa; virusidinen
(EN 144767, EN 171114) 2 % 60 minuutissa
A Testattu matalalla orgaanisella kuormituksella
/ * Testattu korkealla orgaanisella kuormituksella
KAYTTOOHJE: Suojataksesi itsedsi kayta laborato-
riotakkia, talouskéasineité ja suojalaseja. Desinfioi
imuyksikké paivittdin tai paikallisten maaraysten
mukaisesti. Huuhtele imuyksikkd huolellisesti ve-
della kirurgisten toimenpiteiden jalkeen ja ennen
desinfiointia. Valmista 2 litraa kayttoliuosta an-
nostelutaulukon mukaan. Imeyta 1,5 litraa kaytto-
liuosta ja kaada jaljella olevat 500 ml sylkykuppiin.
Anna vaikuttaa. Huuhtele huolellisesti vedella de-
sinfioinnin jélkeen. Ei sovi yhteen alumiinin, kupa-
rin, sinkityn teréksen eikéd polyuretaanin kanssa.
Luettelo yhteensopivista ja yhteensopimattomista
materiaaleista on saatavilla verkkosivustollamme.
Jos olet epavarma desinfioitavan ladkinnallisen
laitteen materiaalikoostumuksesta, ota yhteytta
laitteen valmistajaan ennen kayttoa. Kaikista lait-
teeseen liittyvista vakavista vaaratilanteista on il-
moitettava valmistajalle ja sen jasenvaltion toi-
mivaltaiselle viranomaiselle, jossa kayttaja ja/tai
potilas on sijoittautunut.

RAJOITUKSET: ~ VAIN  AMMATTIKAYTTOON.
Ala kayta invasiivisille laakinnallisille laitteil-
le. Ala sekoita muihin tuotteisiin. Varmista en-
nen desinfiointia, ettd kaikki néakyva lika on
poistettu. Naiden rajoitusten noudattamatta jat-
taminen voi heikentda tuotteen tehoa ja siten li-
satd infektioriskia.

KASITTELY: VAARA H290 Voi sybvyttda metalle-
ja. H314 Voimakkaasti ihoa syovyttavaa ja silmia
vaurioittavaa. H410 Erittdin myrkyllista vesieli-
oille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia. P280 Kaytd
suojakasineita/suojavaatetusta/silmiensuojain-
ta /kasvonsuojainta. P301 + P330 + P331 JOS KE-
MIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. El saa ok-
sennuttaa. P303 + P361 + P353 JOS KEMIKAALIA
JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaa-
tetus valittomasti. Huuhdo/suihkuta iho vedella.
P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SIL-
MIIN: Huuhdo huolellisesti vedelld usean minuutin
ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehda helpos-
ti. Jatka huuhtomista. P391 Valumat on keréttava.
P501 Havita sisélto/pakkaus paikallisten ja kan-
sallisten saadosten mukaisesti. Lisatietoja on saa-
tavilla kayttoturvallisuustiedotteesta osoitteessa
oroclean.com.

SAILYTYS: Sailyta viiledssa, kuivassa ja hyvin ilmas-
toidussa paikassa. Suojaa suoralta auringonvalol-
ta, lammolta ja avotulelta. Sailytyslampétila: < 30
°C. Havita tuote viimeisen kayttopaivan jalkeen.
KOOSTUMUS: 100 g sisaltaéasa 2475 g
N-(3-aminopropyyli)-N-dodekyylipropaa-
ni-1,3-diamiinia, 7,5 g kvaternaarisia ammoniu-
myhdisteitd, vaahdonestoaineita, apuaineita ja
vetta.

FR (Francais)

USAGE PREVU : ORO CLEAN® Plus est un concen-
tré a large spectre destiné a la désinfection et au
nettoyage des systémes d'aspiration dentaires et
des crachoirs.

UTILISATEURS VISES : Le produit est destiné & étre
utilisé par des professionnels dentaires et de san-
té ayant des connaissances en matiére de désinfec-
tion des dispositifs médicaux. Le produit ne doit
pas étre utilisé directement sur les patients.
SPECTRE D'ACTIVITE : Bactéricide (EN 13727%

EN 14561*%) 2% en 5 min; levuricide (EN 13624*,
EN 14562*) 2% en 5 min; virucide contre les
virus enveloppés (EN 171114) 2% en 5 min; viru-
cide (EN 144767, EN 171114 2% en 60 min
A Testé sous faible charge organique / * Testé sous
charge organique élevée

NOTICE D’UTILISATION : Pour votre sécurité, por-
tez une blouse de laboratoire, des gants de mé-
nage et des lunettes de sécurité. Désinfecter le sys-
téme d'aspiration chaque jour ou conformément
a la réglementation locale. Rincer abondamment
le systeme d’aspiration a I'eau aprés toute inter-
vention chirurgicale et avant la désinfection. Pré-
parer 2 litres de solution active selon le tableau
de dosage. Aspirer 1,5 litre de solution active et
verser les 500 ml restants dans le crachoir. Lais-
ser agir. Rincer abondamment a I'eau apres la dé-
sinfection. Non compatible avec I'aluminium, le
cuivre, l'acier galvanisé et le polyuréthane. Une
liste des matériaux compatibles et incompatibles
est disponible sur notre site web. En cas de doute
concernant la composition du dispositif médical a
désinfecter, contacter le fabricant avant toute uti-
lisation de la solution. Tout incident grave surve-
nu en lien avec le dispositif devrait faire I'objet
d’une notification au fabricant et a I'autorité com-
pétente de I'Etat membre dans lequel I'utilisateur
et/ou le patient est établi.

LIMITES : A USAGE PROFESSIONNEL UNIQUE-
MENT. Ne convient pas aux dispositifs médicaux
invasifs. Ne pas mélanger avec d'autres produits.
S'assurer que toute souillure visible a été éliminée
avant la désinfection. Le non-respect de ces restric-
tions peut diminuer I'efficacité du produit et ac-
croitre le risque d'infection.

MANIPULATION : DANGER H290 Peut étre corrosif
pour les métaux. H314 Provoque des brllures de
la peau et des lésions oculaires graves. H410 Tres
toxique pour les organismes aquatiques, entraine
des effets néfastes a long terme. P280 Porter des
gants de protection/des vétements de protection/
un équipement de protection des yeux/ du visage.
P301+P330+P331EN CAS D'INGESTION :rincer la
bouche. NE PAS faire vomir. P303 + P361 + P353 EN
CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :
Enlever immédiatement tous les vétements conta-
minés. Rincer la peau a I'eau/Se doucher. P305 +
P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX
: rincer avec précaution a I'eau pendant plusieurs
minutes. Enlever les lentilles de contact si la vic-
time en porte et si elles peuvent étre facilement
enlevées. Continuer a rincer. P391 Recueillir le pro-
duit répandu. P501 Eliminer le contenu/récipient
conformément aux réglementations locales/na-
tionales. Pour plus d’informations, veuillez consul-
ter la fiche de données de sécurité disponible sur
notre site web.

STOCKAGE : Stocker dans un endroit frais, sec et
bien ventilé. Tenir a I'écart de la lumiére directe du
soleil, de la chaleur et des flammes nues. Tempéra-
ture de stockage : < 30 °C. Jeter le produit aprés la
date de péremption.

COMPOSITION : 100 g contiennent 2,475 g de
N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-dia-
mine, 7,5 g de composés d’'ammonium quater-
naire, des agents anti-mousse, des auxiliaires et
del'eau.

HR (Hrvatski)

NAMJENA: ORO CLEAN® Plus je koncentrat za de-
zinfekciju i ¢is¢enje dentalnih usisnih jedinica i
pljuvacnika.

PREDVIDENI KORISNICI: Proizvod je namijenjen
za uporabu od strane stomatologa i drugih zdrav-
stvenih djelatnika koji posjeduju stru¢no znanje o
dezinfekciji medicinskih proizvoda. Proizvod se ne
smije rabiti izravno na pacijentima.

SPEKTAR DJELOVANJA: Baktericidni (EN
13727*, EN 14561*) 2% za 5 min; djelotvor-
nost na kvasce (EN 13624*, EN 14562*) 2%
za 5 min; virucidni protiv ovojnicom obavi-
jenih virusa (EN 17111A) 2% za 5 min; viru-
cidni (EN 144767, EN 171114) 2% za 60 min
A Testirano pod malim organskim opterecenjem /
* Testirano pod velikim organskim opterec¢enjem
UPUTE ZA UPORABU: Radi vlastite sigurnosti no-
site laboratorijsku kutu, gumene rukavice i zastit-
ne naocale. Dezinficirajte usisnu jedinicu jednom
dnevno ili u skladu s lokalnim propisima. Temeljito
isperite usisnu jedinicu vodom nakon kirurskih za-
hvata i prije dezinfekcije. Pripremite 2 litre radne
otopine prema tablici za doziranje. Aspirirajte 1,5
litara radne otopine, a preostalih 500 ml u pljuva¢-
nicu. Ostavite da djeluje. Nakon dezinfekcije te-
meljito isperite vodom. Nije prikladno za uporabu
s aluminijem, bakrom, pocin¢anim celikom i poli-
uretanom. Popis kompatibilnih i nekompatibilnih
materijala dostupan je na nasem web mjestu. Ako
niste sigurni u sastav materijala medicinskog ure-
daja koji se treba dezinficirati, prije uporabe kon-
taktirajte proizvodaca. Svaki ozbiljan incident po-
vezan s uredajem mora biti prijavljen proizvodacu
i nadleznom tijelu drzave ¢lanice u kojoj se nalazi
korisnik i/ili pacijent.

OGRANICENJA: SAMO ZA PROFESIONALNU UPO-
RABU. Nije namijenjeno za uporabu na invaziv-
nim medicinskim uredajima. Nemojte mijesati s
drugim proizvodima. Prije dezinfekcije osiguraj-
te da su svi vidljivi tragovi onecis¢enja uklonje-
ni. Nepridrzavanje ovih ograni¢enja moze sma-
njiti djelotvornost proizvoda i time povedati rizik
od infekcije.

RUKOVANIJE: OPASNOST H290 Moze nagrizati
metale. H314 Uzrokuje teske opekline koZze i ozlje-
de oka. H410 Vrlo otrovno za vodeni okoli3, s du-
gotrajnim ucincima. P280 Nositi zastitne rukavice/
zastitno odijelo/zastitu za odi/zastitu za lice. P301
+ P330 + P331 AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE
izazivati povracanje. P303 + P361 + P353 U SLUCA-
JU DODIRA S KOZOM (ili kosom): odmah ukloniti/
skinuti svu zagadenu odjecu. Isprati kozu vodom/
tugiranjem. P305 + P351 + P338 U SLUCAJU DODI-
RA S OCIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko mi-
nuta. Ukloniti kontaktne lece ako ih nosite i ako se
one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. P391 Saku-

piti proliveno/rasuto. P501 Zbrinite sadrzaj/spre-
mnik u skladu s lokalnim i nacionalnim propisima.
Za vise informacija pogledajte sigurnosno-tehnic-
ki list koji je dostupan na nasoj web stranici oroc-
lean.com.

SKLADISTENJE: Skladistite na hladnom, suhom i
dobro prozra¢enom mjestu. Drzite podalje od iz-
ravne sunceve svjetlosti, izvora topline i otvorenog
plamena. Temperatura skladi$tenja: < 30 °C Zbrini-
te proizvod nakon isteka roka valjanosti.

SASTAV: 100 g sadrzi 2,475 g N-(3-aminopropi-
1)-N-dodecilpropan-1,3-diamina, 7,5 g kvaternih
amonijevih spojeva, sredstva protiv pjenjenja, po-
mocne tvari i vodu.

HU (Magyar)

RENDELTETES: ORO CLEAN® Plus egy koncentré-
tum fogaszati elszivok és kopétélak fertStlenité-
séhez és tisztitasahoz.

CELZOTT FELHASZNALOK: A termék olyan fo-
gaszati és egészséguigyi szakemberek szdma-
ra készllt, akik rendelkeznek ismeretekkel az
orvostechnikai eszk6zok fertétlenitésével kapcso-
latban. A terméket kdzvetlenil pacienseken nem
szabad hasznalni.

HATASSPEKTRUM: Baktericid (EN 13727*%, EN
14561*%) 2% 5 perc alatt; élesztégomba-616 (EN
13624*, EN 14562*) 2% 5 perc alatt; burkos vi-
rusok ellen virucid (EN 171114) 2% 5 perc alatt;
virucid (EN 144767, EN 171112) 2% 60 perc alatt
A Alacsony szerves terhelés mellett tesztelve / *
Magas szerves terhelés mellett tesztelve
HASZNALATI UTMUTATO: Viseljen laboratériumi
képenyt, haztartasi kesztylt és védészemiveget
a sajat védelme érdekében. Naponta fertétlenit-
se az elszivé rendszert, vagy a helyi el6irasoknak
megfeleléen. A szivéegységet a miitéti beavatko-
zasok utan és a fertStlenitést megelézéen alapo-
san oblitse at vizzel. Készitsen 2 liter munkoldatot
az adagolasi tablazat szerint. Szivjon fel 1,5 litert a
munkoldatbdl, a fennmaradé 500 ml-t pedig 6nt-
se a kopétélba. Hagyja hatni. Fertétlenités utan
alaposan 6blitse at vizzel. Nem kompatibilis alu-
miniummal, rézzel, horganyzott acéllal és poliure-
tannal. Az kompatibilis és inkompatibilis anyagok
listdja elérheté a weboldalunkon. Ha nem biztos
az orvostechnikai eszkéz anyagosszetételében,
hasznalat elétt Iépjen kapcsolatba a gyartéval. A
készulékkel kapcsolatos barmely sulyos eseményt
jelenteni kell a gyarténak és annak a tagallamnak
az illetékes hatésaganak, ahol a felhasznalé és/
vagy a paciens tartézkodik.

KORLATOZASOK: KIZAROLAG SZAKSZERU FEL-
HASZNALASRA. Nem alkalmas invaziv orvostech-
nikai eszk6z6kon vald hasznalatra. Ne keverje més
termékekkel. FertStlenités el6tt gyézédjon meg
arrél, hogy minden lathaté szennyezédést eltavo-
litott. A korlatozasok be nem tartasa csdkkenthe-
ti a termék hatékonysagat, ezaltal novelve a fer-
t6zés kockazatat.

KEZELES: VESZELY H290 Fémekre korroziv hatésu
lehet. H314 Sulyos égési sérulést és szemkaroso-
dast okoz. H410 Nagyon mérgezd a vizi él6vilag-
ra, hosszan tarté karosodast okoz. P280 Védo-
kesztyli/védbruha/szemvédé/arcvédd hasznalata
kételezd. P301 + P330 + P331 LENYELES ESETEN:
a szajat ki kell ébliteni. TILOS hanytatni. P303 +
P361 + P353 HA BORRE (vagy hajra) KERUL: Az 6sz-
szes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vet-
ni. A bért le kell 6bliteni vizzel/zuhanyozas. P305
+P351 + P338 SZEMBE KERULES esetén: Tobb per-
cig tarté dvatos Oblités vizzel. Adott esetben a
kontaktlencsék eltavolitasa, ha kénnyen megold-
haté. Az 6blités folytatdsa. P391 A kiomlott anya-
got ossze kell gytjteni. P501 Az edény/tartalma-
nak elhelyezése hulladékként: a helyi és orszagos
szabalyozasokkal 6sszhangban. Tovabbi informa-
cidk az oroclean.com oldalon elérheté biztonsagi
adatlapban talalhatok.

TAROLAS: H(ivos, széraz és jol szell6z6 helyen ta-
rolandé. Kertilje a kézvetlen napfényt, hét és nyilt
langot. Tarolasi hémérséklet: < 30 °C. A terméket a
lejérati id6 utan dobja ki.

OSSZETETEL: 100 g tartalmaz: 2,475 g N-(3-ami-
nopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diamint, 7,5 g
kvartér ammonium vegyuleteket, habzasgatlokat,
segédanyagokat és vizet.

IT (Italiano)

DESTINAZIONE D'USO: ORO CLEAN® Plus & un
concentrato per la disinfezione e la pulizia del si-
stema di aspirazione dentale e delle sputacchiere.
UTILIZZATORI PREVISTI: Il prodotto é destinato a
essere utilizzato da odontoiatri e operatori sanita-
ri con competenze specifiche nella disinfezione di
dispositivi medici. Il prodotto non deve essere uti-
lizzato direttamente sui pazienti.

SPETTRO D’AZIONE: Battericida (EN 13727*, EN
14561*) 2% in 5 min; lievurocida (EN 13624*,
EN 14562*) 2% in 5 min; virucida verso vi-
rus con envelope (EN 171114) 2% in 5 min; vi-
rucida (EN 144767, EN 171114) 2% in 60 min
A Testato a basso carico organico / * Testato ad
alto carico organico

ISTRUZIONI PER L'USO: Per la protezione della
propria persona indossare un camice da labora-
torio, guanti di gomma e occhiali protettivi. Di-
sinfettare I'unita di aspirazione quotidianamente
o secondo le normative locali. Sciacquare abbon-
dantemente con acqua il sistema di aspirazione
dopo I'utilizzo chirurgico e prima della disinfezio-
ne. Preparare 2 litri di soluzione secondo la tabel-
la di dosaggio. Aspirare 1,5 litri di soluzione impie-
gata e versare i restanti 500 ml nella sputacchiera.
Lasciar agire. Sciacquare abbondantemente con
acqua dopo la disinfezione. Non compatibile con
alluminio, rame, acciaio zincato e poliuretano. Un
elenco dei materiali compatibili e incompatibili &
disponibile sul nostro sito web. In caso di dubbi sui
componenti del dispositivo medico da disinfetta-
re, contattare il produttore prima dell’uso. Segna-
lare qualsiasi incidente grave riguardante il di-
spositivo al produttore e all’autorita competente

dello Stato membro in cui l'utilizzatore e/o il pa-
ziente risiede.

LIMITAZIONI: SOLO PER USO PROFESSIONALE.
Non utilizzabile su dispositivi medici invasivi. Non
mescolare con altri prodotti. Assicurarsi che tut-
to lo sporco visibile sia stato rimosso prima della
disinfezione. La mancata osservanza di queste li-
mitazioni puo ridurre I'efficacia del prodotto e,
di conseguenza, aumentare il rischio di infezioni.
MANIPOLAZIONE: PERICOLO H290 Puo essere cor-
rosivo per i metalli. H314 Provoca gravi ustioni cu-
tanee e gravi lesioni oculari. H410 Molto tossico
per gli organismi acquatici con effetti di lunga du-
rata. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/
Proteggere gli occhi/il viso. P301 + P330 + P331 IN
CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON
provocare il vomito. P303 + P361 + P353 IN CASO
DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): to-
gliere immediatamente tutti gli indumenti conta-
minati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. P305 +
P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OC-
CHI: sciacquare accuratamente per parecchi minu-
ti. Togliere le eventuali lenti a contatto se € agevo-
le farlo. Continuare a sciacquare. P391 Raccogliere
il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodot-
to/recipiente in conformita alla regolamentazio-
ne locale e nazionale. Ulteriori informazioni sono
disponibili nella scheda dati di sicurezza presente
su oroclean.com.

IMMAGAZZINAMENTO: Conservare in luogo fre-
sco, asciutto e ben ventilato. Tenere lontano dal-
la luce solare diretta, dal calore e da fiamme libe-
re. Temperatura di conservazione: <30 °C Smaltire
il prodotto dopo la data di scadenza.
COMPOSIZIONE: 100 g contengono 2,475 g di
N-(3-amminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diam-
mina, 7,5 g di composti di ammonio quaternario,
agenti antischiumogeni, eccipienti e acqua.
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LT (Lietuviy)

NUMATYTA PASKIRTIS: ORO CLEAN® Plus yra kon-
centratas, skirtas odontologinés siurbimo jrangos
ir spjaudykliy dezinfekavimui ir valymui.
NUMATYTI NAUDOTOJAL: Produkta gali naudoti
odontologijos ir sveikatos priezitros specialistai,
iSmanantys medicinos priemoniy dezinfekavimo
specifika. Produkto naudoti tiesiogiai pacientams
negalima.

POVEIKIO SPEKTRAS: Baktericidinis (EN 13727%,
EN 14561*) 2 proc. per 5 min.; mielicidinis (EN
13624*, EN 14562*) 2 proc. per 5 min.; viru-
cidinio poveikio apvalkala turintiems viru-
sams (EN 17111A) 2 proc. per 5 min.; virucidi-
nis (EN 144767, EN 171114) 2 proc. per 60 min.
A I3bandyta esant mazam organiniy medZiagy
kiekiui / * ISbandyta esant dideliam organiniy me-
dziagy kiekiui

NAUDOJIMO INSTRUKCUA: Jasy saugumui hau-
dokite laboratorinj chalatg, buitines pirstines ir
apsauginius akinius. Dezinfekuokite odontologi-
ne siurbimo jranga kasdien arba pagal vietos rei-
kalavimus. Po chirurginiy proceddry ir pries dezin-

fekavima kruopsciai nuplaukite odontologine
siurbimo jranga vandeniu. Paruoskite 2 litrus
darbinio tirpalo pagal dozavimo lenteléje pa-
teikta informacija. I$siurbkite 1,5 litro darbinio
tirpalo, likusius 500 ml supilkite j spjaudykle. Pali-
kite veikti. Po dezinfekavimo kruops¢iai nuplau-
kite vandeniu. Netinka aliuminiui, variui, cinkuo-
tam plienui ir poliuretanui. Alkoholiui atspariy
ir neatspariy medziagy sarasa galite rasti masy
svetainéje. Jei nesate tikri dél dezinfekuojamos
medicinos priemonés sudéties, pries dezinfekuo-
dami susisiekite su jos gamintoju. Apie bet kokj
su priemone susijusj rimtg incidenta turéty bati
pranesta gamintojui ir valstybés narés, kurioje
naudotojas ir (arba) pacientas yra jsikures / gy-
vena, kompetentingai institucijai.

APRIBOJIMALI: TIK PROFESIONALIAM NAUDO-
JIMUI. Neskirta invazinéms medicinos priemo-
néms. Nemaisykite su kitais produktais. Pries
dezinfekavima jsitikinkite, kad pasalinti visi ma-
tomi nesvarumai. Nesilaikant 3iy salygy gali su-
mazeéti produkto veiksmingumas ir padidéti in-
fekcijos rizika.

TVARKYMAS: PAVOJINGA H290 Gali ésdinti me-
talus. H314 Smarkiai nudegina odg ir pazeidzia
akis. H410 Labai toksiska vandens organizmams,
sukelia ilgalaikius pakitimus. P280 Muvéti apsau-
gines pirstines/dévéti apsauginius drabuzius/
naudoti akiy (veido) apsaugos priemones. P301
+ P330 + P331 PRARIJUS: isskalauti burna. NE-
SKATINTI vémimo. P303 + P361 + P353 PATEKUS
ANT ODOS (arba plauky): nusivilkite visus uzters-
tus drabuzius. Nuplaukite oda vandeniu arba po
dusu. P305 + P351 + P338 PATEKUS | AKIS: Kelias
minutes atsargiai plauti vandeniu. ISimti kontak-
tinius lgSius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima
tai padaryti. Toliau plauti akis. P391 Surinkti iste-
kéjusia medziaga. P501 ISmesti turinj / talpyklg
pagal vietines ir nacionalines taisykles. Daugiau
informacijos rasite saugos duomeny lape svetai-
néje oroclean.com.

SANDELIAVIMAS: Laikykite vésioje, sausoje ir
gerai védinamoje patalpoje. Saugokite nuo tie-
sioginiy saulés spinduliy, kar$¢io ir atviros lieps-
nos. Laikymo temperatara: < 30 °C. ISmeskite
produkta pasibaigus galiojimo laikui.

SUDETIS: 100 g yra 2,475 g N-(3-aminopro-
pil)-N-dodecilpropan-1,3-diamino, 7,5 g ketvirti-
niy amonio junginiy, putojima slopinanciy me-
dziagy, pagalbiniy medziagy ir vandens.

LV (Latviesu)

PAREDZETAIS NOLUKS: ORO CLEAN® Plus ir pla-
3a spektra koncentrats zobarstniecibas atsuksa-
nas iekartu un splaujamtrauku dezinfekcijai un
tirisanai.

PAREDZETIE LIETOTAJI: Produkts ir paredzéts
lietosanai zobarstniecibas un veselibas aprapes
specialistiem ar specifiskam zinaSanam par me-
dicinisku ieri¢u dezinficésanu. Produktu nedrikst
lietot tiesa veida pacientiem.

IEDARBIBAS SPEKTRS: Baktericids (EN 13727%,
EN 14561*) 2% 5 min.; pretrauga (EN 13624%,
EN 14562*) 2% 5 min.; pret apvalkotiem viru-
siem virucids lidzeklis (EN 17111A) 2% 5 min.;
virucids (EN 144767, EN 171114) 2% 60 min.
A Testéts pie zemas organisko savienojumu slo-
dzes / * Testéts pie augstas organisko savienoju-
mu slodzes

LIETOSANAS PAMACIBA: Aizsardzibas noltkos
valkajiet laboratorijas halatu, saimniecibas cim-
dus un aizsargbrilles. Atsiksanas iekartas dezin-
ficgjiet reizi diena vai atbilstosi vietéjiem notei-
kumiem. Péc kirurgiskam procedaram un pirms
dezinficésanas atsuksanas iekartu rapigi noska-
lojiet ar udeni. Sagatavojiet 2 litrus darbam pa-
redzéta Skiduma atbilstosi dozésanas tabula
sniegtajam noradém. lesaciet 1,5 litrus darbam
paredzéta skiduma un atlikuSos 500 ml ielejiet
splaujamtrauka. Laujiet iedarboties. Péc dezin-
fekcijas rapigi noskalojiet ar tdeni. Nav saderigs
ar aluminiju, varu, cinkotu téraudu un poliure-
tanu. Masu vietné ir pieejams saraksts ar sade-
rigiem un nesaderigiem materialiem. Ja neesat
dross par to, no kadiem materialiem ir izgatavo-
ta mediciniska ierice, pirms lietosanas sazinieties
ar razotaju. Jebkads nopietns ar ierici saistits ne-
gadijums batu japazino razotajam un tas dalib-
valsts kompetentajai iestadei, kura lietotajs veic
uznémeéjdarbibu un/vai dzivo pacients.
IEROBEZOJUMI: TIKAI PROFESIONALAI LIETO-
SANAI. Nav paredzéts lietosanai uz invazivam
mediciniskam iericém. Nejaukt kopa ar citiem
produktiem. Parliecinieties, ka pirms dezinfek-
cijas ir notiriti visi redzamie netirumi. So iero-
beZojumu neievérosana var samazinat produk-
ta efektivitati, tadéjadi palielinot infekcijas risku.
LIETOSANA: BRIESMAS H290 Var kodigi iedar-
boties uz metaliem. H314 Izraisa smagus adas
apdegumus un acu bojajumus. H410 Loti tok-
sisks Gdens organismiem ar ilgstosam sekam.
P280 Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrébes/
acu aizsargus/ sejas aizsargus. P301 + P330 +
P331 NORISANAS GADIJUMA: izskalot muti. NE-
IZRAISIT vem3anu. P303 + P361 + P353 SASKA-
RE AR ADU (vai matiem): nekavéjoties novilkt
visu piesarnoto apgérbu. Noskalot adu ar ade-
ni/du3a. P305 + P351 + P338 SASKARE AR ACIM:
uzmanigi izskalot ar Gdeni vairakas minates. Iz-
nemt kontaktlécas, ja tas ir ievietotas un ja to ir
viegli izdarit. Turpinat skalot. P391 Savakt izs|ak-
stito Skidrumu. P501 Utilizéjiet saturu/konteine-
ru atbilstosi spéka esosajiem vietéjiem un valsts
tiestbu aktiem. Vairak informacijas skatiet masu
vietné pieejamaja drosibas datu lapa.
UZGLABASANA: Uzglabat vésa, sausa un labi
ventiléta vieta. Sargat no tieSu saules staru ietek-
mes, karstuma un atklatas liesmas. Uzglabasanas
temperatira: < 30°C Péc deriguma termina bei-
gam izmetiet produktu.

SASTAVS: 100 g satur: 2,475 g N-(3-aminopro-
pil)-N-dodecilpropan-1,3-diaminu, 7,5 g Cetraiz-
vietota amonija savienojumu, pretputo$anas vie-
las, paligvielas un adeni.



